
STOMOCUR®

(EN) Legend, (DE) Legende, (CS) Legenda, 
(DA) Forklaring, (EL) Υπόμνημα, (ES) Leyenda, 
(FI) Selitykset, (FR) Légende, (IT) Legenda, 
(NL) Legenda, (NO) Legende, (PL) Legenda, 
(PT) Legenda, (RO) Legendă, (RU) условные 
обозначения, (SE) Teckenförklaring, (UK) пояснення 
позначок, (ZH) 图例, (AR) الرموز

(EN) Manufacturer, (DE) Hersteller, (CS) Výrobce, 
(DA) Producent, (EL) Κατασκευαστής, 
(ES) Fabricante, (FI) Valmistaja, (FR) Fabricant, 
(IT) Produttore, (NL) Fabrikant, (NO) Produsent, 
(PL) Producent, (PT) Fabricante, (RO) Producător, 
(RU) производитель, (SE) Tillverkare, (UK) вироб-
ник, (ZH) 制造商, (AR) الجهة المُصنعة
(EN) Catalogue number, (DE) Katalognummer, 
(CS) Katalogové číslo, (DA) Katalognummer, 
(EL) Αριθμός καταλόγου, (ES) Número de catálogo, 
(FI) Luettelonumero, (FR) Numéro de catalogue, 
(IT) Numero di catalogo, (NL) Catalogusnummer, 
(NO) Katalognummer, (PL) Numer katalogu, 
(PT) Número de catálogo, (RO) Număr de catalog, 
(RU) номер по каталогу, (SE) Katalognummer, 
(UK) номер за каталогом, (ZH) 文件编号, (AR) 
جولاتكلا مقر
(EN) Batch number, (DE) Chargennummer, 
(CS) Číslo šarže, (DA) Batchnummer, (EL) Αριθμός 
παρτίδας, (ES) Número de lote, (FI) Eränume-
ro, (FR) Numéro de lot, (IT) Numero di lotto, 
(NL) Partijnummer, (NO) Serienummer, (PL) Nu-
mer partii, (PT) Número de lote, (RO) Număr 
de lot, (RU) номер партии, (SE) Batchnummer, 
(UK) номер партії, (ZH) 批号, (AR) ةنحشلا مقر
(EN) Do not use if the packaging is damaged, 
(DE) Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt 
ist, (CS) Nepoužívejte, je-li obal poškozen, (DA) Må 
ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, 
(EL) Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία 
είναι κατεστραμμένη, (ES) No utilizar si el 
envase está dañado, (FI) Älä käytä, jos pakkaus 
on vioittunut. (FR) Ne pas utiliser si l’emballage 
est abîmé, (IT) Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata, (NL) Niet gebruiken als de verpak-
king beschadigd is, (NO) Må ikke brukes dersom 
emballasjen er ødelagt, (PL) Nie używać w przy-
padku uszkodzenia opakowania, (PT) Não utilizar 
se a embalagem estiver danificada, (RO) A nu se 
utiliza dacă ambalajul este deteriorat, (RU) не 
используйте в случае повреждения упаковки, 
(SE) Får ej användas när förpackningen är 
skadad, (UK) не використовуйте, якщо упаковку 
пошкоджено, (ZH) 如果包装损毁，请勿使用, 
(AR) ر العبوة ي حالة ت�ض

لا تستخدم المنتج �ف
(EN) Do not reuse, (DE) Nicht wiederverwenden, 
(CS) Nepoužívejte opakovaně, (DA) Må ikke 
genbruges, (EL) Μην το επαναχρησιμοποιείτε 
(ES) No reutilizar, (FI) Älä käytä uudelleen, 
(FR) Ne pas réutiliser, (IT) Non riutilizzabile, 
(NL) Niet hergebruiken, (NO) Kun til engangsbruk, 
(PL) Nieprzeznaczone do ponownego użytku, 
(PT) Não reutilizar, (RO) A nu se reutiliza, (RU) Не 
используйте повторно, (SE) Får ej återanvändas, 
(UK) не використовуйте повторно, (ZH) 请勿重
复使用, (AR) عِد استخدام المنتج لا تُ
(EN) Store in a dry place, (DE) Trocken aufbewah-
ren, (CS) Uschovávejte v suchu, (DA) Opbevares 
tørt, (EL) Να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, 
(ES) Conservar en seco, (FI) Säilytä kuivassa. 
(FR) Ranger dans un endroit sec, (IT) Conser-
vare in luogo asciutto, (NL) Droog bewaren, 
(NO) Oppbevares tørt, (PL) Przechowywać w 
suchym pomieszczeniu, (PT) Conservar em 
local seco, (RO) A se depozita într-un loc uscat, 
(RU) храните в сухом месте, (SE) Förvaras torrt, 
(UK) зберігайте в сухому місці, (ZH) 干燥储存, 
(AR) ُافًاج ظفحي
(EN) Best before (+date), (DE) Mindest-
haltbarkeit (+Datum), (CS) Spotřebujte do 
(+datum), (DA) Mindst holdbar til og med 
(+dato), (EL) Ανάλωση κατά προτίμηση πριν 
από (+ημερομηνία), (ES) Caducidad (+fecha), 
(FI) Vähimmäissäilyvyysaika (+pvm), (FR) Durée 
de conservation (+date), (IT) Data di scadenza 
(+data), (NL) Minimale houdbaarheid (+datum), 
(NO) Best før (+Dato), (PL) Minimalny okres 
trwałości (+data), (PT) Durabilidade mínima 
(+data), (RO) Termen minim de valabilitate 
(+data), (RU) минимальный срок хранения 
(+дата), (SE) Hållbarhetstid (+datum), (UK) строк 
придатності (+дата), (ZH) 保质期（+日期）, 
(AR) (خيراتلا+) ةيحالصلا ءاهتنا
(EN) Keep out of direct sunlight, (DE) Vor direkter 
Sonnenbestrahlung schützen, (CS) Chraňte před 
přímým slunečním zářením, (DA) Beskyttes mod 
direkte sollys, (EL) Κρατήστε το μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως, (ES) Proteger de la radiación 
solar directa, (FI) Suojaa suoralta auringonvalolta. 
(FR) Protéger de la lumière directe du soleil, 
(IT) Tenere al riparo dalla luce solare diretta, 
(NL) Beschermen tegen rechtstreekse zonne-
straling, (NO) Må ikke utsettes for direkte sollys, 
(PL) Chronić przed bezpośrednim nasłonecz-
nieniem, (PT) Proteger contra a ação direta dos 
raios solares, (RO) A se proteja de radiația solară 
directă, (RU) защищайте от прямых солнечных 
лучей, (SE) Skyddas mot direkt solljus, (UK) захи-
щайте від прямих сонячних променів, (ZH) 避免
太阳直射, (AR) ة يُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المُبا�ش
(EN) Warning note/Caution, (DE) Warnhinweis/
Achtung, (CS) Výstražné upozornění/Pozor, 
(DA) Advarsel/Vigtigt, (EL) Προειδοποιητική 
σημείωση/Προσοχή, (ES) Advertencia/Atención, 
(FI) Varoitus, (FR) Avertissement/Attention, 
(IT) Avvertenza/attenzione, (NL) Waarschuwing/
let op, (NO) Advarsel/Forsiktig, (PL) Ostrzeże-
nie/uwaga, (PT) Advertência/Atenção, 
(RO) Indicație de avertizare/avertisment, 
(RU) предупреждение/внимание, (SE) Varnings-
information/obs, (UK) попередження/увага, 
(ZH) 警告/注意 , (AR) هيبنت/يريذحت داشرإ
(EN) Temperature limitation, (DE) Temperaturbe-
grenzung, (CS) Teplotní omezení, (DA) Tempera-
turbegrænsning, (EL) Περιορισμός θερμοκρασίας, 
(ES) Límite de temperatura, (FI) Lämpötilarajoitus, 
(FR) Limitation de température, (IT) Limite di 
temperatura, (NL) Temperatuurbegrenzing, 
(NO) Temperaturbegrensninger, (PL) Ograniczenia 
temperaturowe, (PT) Limite de temperatura, 
(RO) Limită de temperatură, (RU) ограничение 
температуры, (SE) Temperaturbegränsning, 
(UK) обмеження температури, (ZH) 温度限制 , 
(AR)  ةرارحلا ةجرد دح
(EN) Read instructions for use, (DE) Gebrauchsan-
leitung beachten, (CS) Dbejte na návod k použití, 
(DA) Følg brugsanvisningen, (EL) Διαβάστε τις 
οδηγίες χρήσης, (ES) Tener en cuenta el manual 
de instrucciones, (FI) Noudata käyttöohjetta. 
(FR) Respecter le mode d’emploi, (IT) Osservare le 
istruzioni per l’uso, (NL) Neem de gebruiksaanwij-
zing in acht, (NO) Ta hensyn til bruksanvisningen, 
(PL) Przestrzegać instrukcji obsługi, (PT) Siga as 
instruções de utilização, (RO) Respectați instrucți-
unile de utilizare, (RU) соблюдайте инструкции 
по эксплуатации, (SE) Beakta bruksanvisningen, 
(UK) дотримуйтесь інструкцій із використання, 
(ZH) 注意使用说明书 , (AR) مراعاة دليل الاستخدام
(EN) Medical device, (DE) Medizinprodukt, 
(CS) Zdravotnický výrobek, (DA) Medicinsk udstyr, 
(EL) Ιατροτεχνολογικό προϊόν, (ES) Producto médi-
co, (FI) Lääkinnällinen laite, (FR) Dispositif médical, 
(IT) Dispositivo medico, (NL) Medisch hulpmiddel, 
(NO) Medisinsk utstyr, (PL) Produkt medyczny, 
(PT) Dispositivo médico, (RO) Produs de uz me-
dical, (RU) Изделие медицинского назначения, 
(SE) Medicinprodukt, (UK) медичний продукт, 
(ZH) 医疗产品, (AR) يبط جتنم
(EN) Swiss representative/Representative for 
Switzerland, (DE) Schweizer Repräsentant, (CZ) 
Švýcarský reprezentant, (DA) Repræsentant 
i Schweiz, (EL) Ελβετός αντιπρόσωπος, (ES) 
Representante suizo, (FI) Sveitsin edustaja, (FR) 
Représentant suisse, (IT) Rappresentante svizzero, 
(NL) Zwitserse vertegenwoordiger, (NO) Sveitsisk 
representant, (PL) Przedstawiciel w Szwajcarii, 
(PT) Representante comercial na Suíça, (RO) 
Reprezentant pentru Elveția, (RU) Швейцарский 
представитель, (SE) Schweizisk representant, 
(UK) Представник у Швейцарії, (ZH) 瑞士代表, 
(AR) ممثل سويسرا
(EN) Number, (DE) Anzahl, (CS) Počet, (DA) Antal, 
(EL) Ποσότητα, (ES) Cantidad, (FI) Määrä, 
(FR) Nombre, (IT) Quantità, (NL) Aantal, 
(NO) Antall, (PL) Ilość, (PT) Quantidade, 
(RO) Număr, (RU) количество, (SE) Antal, 
(UK) Кількість, (ZH) 数量, (AR) العدد
(EN) Unique Device-ID, (DE) Eindeutige 
Produkt-ID, (CS) Unikátní ID zařízení, (DA) Unikt 
enheds-ID, (EL) μοναδική ταυτότητα συσκευής, 
(ES) ID de dispositivo único, (FI) Yksilöllinen 
laite-ID, (FR) ID unique du dispositif, (IT) ID 
dispositivo unico, (NL) Unieke apparaat-ID, 
(NO) Unik enhets-ID, (PL) Jednoznaczna urząd-
zenie-ID, (PT) ID do dispositivo único, (RO) ID 
unic al dispozitivului, (RU) уникальный ID 
устройства, (SE) Unikt enhets-ID, (UK) унікальний 
ідентифікатор пристрою, (ZH) 唯一的设备 ID, 
(AR) د للمنتج ي المُوحَّ

الرقم التعري�ف
(EN) Importeur, (DE) Importeur, (CS) Importér, 
(DA) Importør, (EL) Εισαγωγέας, (ES) Importador, 
(FI) Tuoja, (FR) Importeur, (IT) Importatore, (NL) 
Importeur, (NO) Importøren, (PL) Importer, (PT) 
Importador, (RO) Importator, (RU) Импортер, 
(SE) Importör, (UK) Імпортера, (ZH) 进口商, (AR) 
المستورد
(EN) Contains biological material of animal ori-
gin, (DE) Enthält biologisches Material tierischen 
Ursprungs, (CS) Obsahuje biologický materiál 
živočišného původu, (DA) Indeholder biologisk 
materiale af animalsk oprindelse, (EL) Περιέχει 
βιολογικό υλικό ζωικής προέλευσης, (ES) Contiene 
material biológico de origen animal, (FI) Sisältää 
eläinperäistä biologista materiaalia, (FR) Contient 
du matériel biologique d‘origine animale, (IT) 
Contiene materiale biologico di origine animale, 
(NL) Bevat biologisch materiaal van dierlijke 
oorsprong , (NO) Inneholder biologisk materiale 
av animalsk opprinnelse, (PL) Zawiera materi-
ał biologiczny pochodzenia zwierzęcego, (PT) 
Contém material biológico de origem animal, (RO) 
Conține material biologic de origine animală, (RU) 
Содержит биологический материал животного 
происхождения, (SE) Innehåller biologiskt 
material av animaliskt ursprung, (UK) Містить 
біологічний матеріал тваринного походження, 
(ZH) 含有动物源性生物材料, (AR) يحتوي على مواد 
ي
بيولوجية من أصل حيوا�ن

Legende

Two-piece ileostomy system

Schneiden Sie die Öffnung des 
Hautschutzes entsprechend 
der Größe Ihres Stomas mit-
hilfe einer Schere zu (Abb.1).

Achten Sie dabei auf die 
maximal gekennzeichnete 
Ausschneidbarkeit der Haut-
schutzplatte.

 Entfernen Sie die Aus-
schneidfolie nicht vor dem 
Zuschneiden.

Verschließen Sie den Ablass 
des Ileostomiebeutels vor 
dem Anbringen.

Falten Sie dazu den Ablass mit 
Hilfe der Kunststoffelemente 
in Richtung Klettverschluss 
(Abb. 2).

Pressen Sie anschließend 
beide Klettteile sorgfältig 
aufeinander (Abb. 3).

Durch weiteres Falten des 
verschlossenen Ablasses, 
kann dieser hinter das Beu-
telvlies gesteckt werden  
(Abb. 4).

STOMOCUR® Ileostomie-
beutel sind mit einem Filter 
ausgestattet, durch diesen 
werden Gase gefiltert und 
können entweichen.

Tipp: Die mitgelieferten  
Filterabkleber dienen dem 
Schutz des Filters vor Feuch-
tigkeit (Duschen, Baden, etc.) 
und gewährleisten dadurch 
die Funktionsfähigkeit.

Entfernung der Haare (bei 
Bedarf): Decken Sie das 
Stoma mit einer Kompresse / 
Einmaltuch ab. Um  Verlet-
zungen zu vermeiden, führen 
Sie die Rasierbewegungen 
sorgfältig vom Stoma weg  
(Abb. 5).

Reinigen Sie die Haut um 
das Stoma mit Wasser und 
einem Einmaltuch, (Bewe-
gung zum Stoma hin – Abb. 6) 
und tupfen Sie den Bereich 
trocken.

Verwenden Sie dabei keine 
Produkte, die rückfettend 
wirken, da sie die Haftung des 
Hautschutzes herabsetzen 
können.

Tipp: Bei feuchter, bzw. 
nässender Haut können Sie 
STOMOCUR® Hautschutz-
puder verwenden. Es bindet 
Feuchtigkeit.

Um die Haftung des Haut-
schutzes zu unterstützen, 
erwärmen Sie diesen auf Kör-
pertemperatur.
Entfernen Sie anschließend 
die Ausschneidhilfe der Haut-
schutzplatte (Abb. 7). 
Um die Haftung zu gewähr-
leisten, vermeiden Sie das 
Berühren der Haftflächen.
Legen Sie den Ausschnitt 
der Hautschutzplatte an die 
Unterkante Ihres Stomas an. 
Kleben Sie diesen vorsichtig, 
beginnend von unten, auf die 
Haut um Ihr Stoma herum 
(Abb. 8).

Fahren Sie abschließend mit 
Ihren Fingern über die Rück-
seite der Haftfläche und drü-
cken Sie diese um Ihr Stoma 
herum vorsichtig an.

STOMOCUR® Soft-System:
Bevor Sie Basisplatte und Beu-
tel zusammenführen, achten 
Sie darauf, dass die Basis-
platte trocken und sauber ist.
Entfernen Sie die Abdeckfo-
lie von der Klebefläche des 
Beutels (Soft-System, Abb. 9). 
Um die Haftung zu gewähr
leisten, vermeiden Sie das 
Berühren der Haftflächen.

Nach dem Entleeren des  
Ileostomiebeutels, kann der 
geöffnete Ablass mit einem 
weichen Einmaltuch gerei-
nigt werden (Abb. 12). Der 
Ablass sollte dabei so weit 
gereinigt werden, dass beim 
Zusammenfalten keine Aus-
scheidungen aus dem Ablass 
gelangen.

Anschließend kann der Ablass, 
wie bereits beschrieben, wie-
der verschlossen werden.

Die Basisplatte des zweiteili-
gen Versorgungssystems ist 
für mehrere Beutelwechsel 
konzipiert. Bevor der Beutel 
entfernt wird, achten Sie dar-
auf, den Beutelinhalt entleert 
zu haben. 
Beim Wechsel des Ileostomie-
beutels ist die Basisplatte fest-
zuhalten. Ziehen Sie an der 
dafür vorgesehenen Lasche 
am Rastring, um den Beutel 
von der Platte zu trennen 
(Abb. 13). 
Für ein leichteres Entfernen 
der Basisplatte kann die Haut, 
um  das Stoma angedrückt 
werden.

A: Lösen Sie die oberen Ecken 
(mit 1 gekennzeichnet) des 
seitlichen Abdeckpapiers und 
knicken Sie diese um.
B: Ziehen Sie nun das beschrif-
tete Abdeckpapier ab (mit 2 
gekennzeichnet).
 

 Achten Sie darauf, das 
Abdeckpapier des Haut-
schutzringes zu entfernen.

C: Fassen Sie die Seiten
streifen und halten Sie die 
Haftfläche leicht abgewinkelt 
zum Körper. Beginnend mit 
dem unteren Teil, drücken 
Sie die Haftfläche sorgfältig 
auf die Haut.

D: Danach ziehen Sie das 
Abdeckpapier von den Seiten
streifen ganz ab.

E: Abschließend entfernen 
Sie das Abdeckpapier auf der 
Rückseite des Pflasters.

Hinweis: Achten Sie darauf, 
dass beim Aufkleben der 
Haftflächen keine Falten 
entstehen! Ein nochmaliges 
Entfernen und Aufkleben ist 
nicht möglich.

Ein hygienisches und sicheres 
Entleeren erfolgt, indem der 
Beutelinhalt in der Toilette 
entsorgt wird. 
Holen Sie den verschlossenen 
Ablass hinter dem Beutelvlies 
hervor. Achten Sie darauf, 
die Lasche beim Hervorholen 
nicht unbeabsichtigt festzu-
halten. Dies kann zum Öffnen 
des Verschlusses führen. 
Öffnen Sie den Verschluss 
und entfalten Sie den Ablass 
vorsichtig und drücken Sie die 
Kunststoffelemente zusam-
men. 
Der Beutelinhalt fließt aus 
dem Ablass (Abb. 11).

Unterschied Soft-System/
Clic-System: 
Beim Soft-System werden 
die Basisplatte und der Beutel 
durch die Klebeverbindung 
zusammengeführt.   
Beginnend von unten, kle-
ben Sie den Beutel auf den 
Fixierring der Basisplatte 
(Abb.10a). Beachten Sie, dass 
die Laschen übereinander lie-
gen. Pressen Sie den Beutel 
leicht gegen die Basisplatte.
Beim Clic-System erfolgt 
das Zusammenführen von 
Basisplatte und Beutel durch 
ein Ineinanderdrücken der 
beiden Rastringe (Abb.10b). 

Die Basisplatte ist hinter-
fassbar, damit kein Druck auf 
das Stoma ausgeübt werden 
muss. Das Einrasten des Beu-
tels in die Basisplatte sollte zu 
hören sein.

•	Der Ileostomiebeutel des zweiteiligen Systems ist für den Einmalgebrauch 
bestimmt, eine weitere Anwendung dieses Einmalproduktes kann ein 
potentielles Risiko für den Anwender darstellen.

•	Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene 
STOMOCUR®-Versorgungssystem nur für den angegebenen Zweck (siehe 
Zweckbestimmung).

•	Die zweiteilige Ileostomieversorgung darf nicht im WC entsorgt werden. 
Bitte entsorgen Sie diese in den Hausmüll.

•	Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt 
oder Ihre/n Stomatherapeutin/en.

•	Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit 
der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren 
lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche 
Behörde.

 Lagerbedingungen 
•	Bitte bewahren Sie das Produkt horizontal im vorgesehenen Umkarton auf.
•	Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Waschen Sie sich vor und nach jeder Anwendung sorg-
fältig Ihre Hände.

Bei einer zu großen Lochöffnung der Versorgung wird die 
Haut nicht ausreichend bedeckt. Es kann zu längerem Kon-
takt mit stomalen Ausscheidungen und dadurch zu Hautir-
ritationen und Entzündungen kommen. Stellen Sie deshalb 
vor der Anwendung fest, welchen Durchmesser Ihr Stoma 
hat (Abb. 0). Unsere Produkte sind auch in vorgestanzten 
Lochgrößen erhältlich.

Tipp: Um zusätzliche Haftfläche zu erhalten, verwenden 
Sie STOMOCUR® Fixierstreifen.

Um Unebenheiten auszugleichen und Hautprobleme zu 
vermeiden, können Sie STOMOCUR® Hautschutzpaste 
oder Hautschutzringe verwenden.

Zweiteilige Ileostomieversorgung
Zweckbestimmung: Ileostomiebeutel sind für Menschen 
mit einem künstlichen Darmausgang konzipiert. Ileostomie
beutel dienen für die Aufnahme von vorzugsweise dünn-
flüssigen Ausscheidungen und sind für den Einmalgebrauch 
bestimmt. Sie sind ausstreifbar, d.h. der Beutelinhalt kann 
durch einen Ablass entleert werden. Bei der zweiteiligen 
Ileostomieversorgung wird der Beutel regelmäßig gewech-
selt, die Basisplatte kann für eine längere Zeit auf der Haut 
verbleiben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, 
weil sie wichtige Informationen über die Anwendung 
Ihrer STOMOCUR®-Produkte enthält.
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Two-piece ileostomy system
Intended purpose: Ileostomy pouches are designed for 
people with an artificial intestinal outlet. Ileostomy pouches 
are used for the collection of primarily fluid excretions and 
are designed to be single-use. The contents of the pouch 
can be emptied via a drainable outlet. With the two-piece 
ileostomy system, the pouch is changed regularly and the 
baseplate can remain on the skin for a longer time.

Please read the instructions for use carefully, as they 
contain important information on how to use your 
STOMOCUR® products.

Cut the opening of the skin 
protection plate to fit the size 
of your stoma using a pair of 
scissors (Fig. 1).

Make sure that you pay atten-
tion to the maximum marked 
cut-to-fit size of the skin pro-
tection plate.

 Do not remove the cutting 
guide film before cutting.

Close the drainable outlet of 
the ileostomy pouch before 
attaching it.

To do this, fold the drainable 
outlet towards the hook and 
loop fastener with the help of 
the plastic elements (Fig. 2).

Then press both hook and 
loop fastener parts carefully 
together (Fig. 3).

By folding the closed drain-
able outlet again, it  can be 
hidden behind the pouch 
non-woven (Fig. 4).

STOMOCUR® i leostomy 
pouches are fitted with a filter 
which filters gases and allows 
them to escape.

Note: The filter sticker pro-
vided protects the filter from 
moisture (when showering, 
bathing, etc.), thus ensuring 
effectiveness of the filter.

Removing hair (if necessary): 
Cover the stoma with a 
compress / disposable wipe. 
To  avoid injuries, carefully 
move the shaver in the direc-
tion away from the stoma 
(Fig. 5).

Clean the skin around the 
stoma with water and a 
disposable wipe (move-
ment towards the stoma – 
Fig. 6) and pat the area dry.

Do not use any products 
which have a greasing effect 
when doing this, because 
they can reduce the adhesive 
properties of the skin protec-
tion plate.

Note: If the skin is moist or 
wet, you can use STOMOCUR® 
Skin Protection Powder. It 
absorbs moisture.

In order to support the adhe-
sive properties of the skin 
protection plate, you should 
warm it to body temperature.
Then remove the cutting 
guide of the skin protection 
plate (Fig. 7). 
To ensure adhesion, avoid 
touching the adhesive sur-
face.
Place the skin protection plate 
cut-out on the lower edge of 
your stoma. Carefully stick this 
to the skin surrounding the 
stoma, starting at the bottom 
(Fig. 8).
Then move your fingers over 
the back of the adhesive sur-

face and press this carefully 
around your stoma.

STOMOCUR® Soft System:
Before joining the baseplate 
and pouch, make sure that the 
baseplate is clean and dry.
Remove the cover film from 
the adhesive surface of the 
pouch (Soft System, Fig. 9). 
Avoid touching the adhesive 
surface, to maintain the skin 
protection plate’s adhesive 
properties.

After you have emptied the 
contents of the ileostomy 
pouch, the opened drainable 
outlet can be cleaned with a 
single-use wipe (Fig. 12). The 
drainable outlet should be 
cleaned enough to ensure that 
no excretions are expelled 
when it is folded together.

Following this, the drainable 
outlet can be closed again as 
described earlier.

The baseplate of the two-
piece system is designed 
for multiple pouch changes. 
Before the pouch is removed, 
make sure you have emptied 
the contents of the pouch. 
Hold the baseplate firmly 
when changing the ileostomy 
pouch. Pull the tab on the 
locking ring to separate the 
pouch from the plate (Fig. 13). 
You can press the skin around 
the stoma to remove the base-
plate more easily.

A: Release the upper corners 
(labelled 1) of the lateral 
paper film and fold this over.
B: Now remove the labelled 
paper film (labelled 2).
 

 Make sure you remove 
the cover paper from the skin 
protection ring.

C: Grasp the film at the side 
strips and hold the adhesive 
surface at a slight angle to 
the body. Beginning with the 
lower part, press the adhesive 
surface carefully on the skin.

D: Then completely remove 
the paper film from the side 
strips.

E: Finally, remove the paper 
film on the reverse of the 
patch.

Note: Make sure that no 
creases occur when attaching 
the adhesive surfaces! It’s not 
possible to remove and stick 
on again.

You can empty the pouch in a 
hygienic and safe way by dis-
posing of the contents down 
a toilet. 
Retrieve the closed drain-
able outlet from behind the 
non-woven pouch. Make 
sure that you do not inad-
vertently hold onto the tab 
when retrieving the drainable 
outlet. This can cause the fas-
tener to open. Open the fas-
tener and unfold the drainable 
outlet carefully and press the 
plastic elements together. 
The contents of the pouch 
flow out of the drainable out-
let (Fig. 11).

Difference between Soft Sys-
tem and Clic System: 
With the Soft System the 
baseplate and pouch are 
attached with adhesive. 
Starting from the bottom, 
stick the pouch onto the fix-
ing ring of the baseplate (Fig. 
10a). Make sure that the tabs 
are on top of each other. Gen-
tly press the pouch against the 
baseplate.
With the Clic System the 
baseplate and the pouch are 
attached by pressing the two 
locking rings together (Fig. 
10b). The baseplate can be 
held from behind so that no 

pressure has to be exerted 
on the stoma. You should 
hear the pouch snap into the 
baseplate.

•	The ileostomy pouch of the two-part system is intended for single use; 
using this disposable product again can represent a potential risk for 
the user.

•	Please only use the STOMOCUR® care system indicated in these instruc-
tions for its intended purpose (see ‘Intended purpose’).

•	The two-piece ileostomy system must not be disposed of in the toilet. 
Please dispose of it in your household waste.

•	If you have any questions or problems during use, please contact your 
specialist doctor or your stoma therapist.

•	If a serious injury (incident) occurs in connection with the use of this 
medical device, please contact your local distributor or the manufacturer, 
as well as your competent local authority.

 Storage conditions 
•	Please store this product horizontally in the packaging it is intended for.
•	Store cool, dry and away from light.

Wash your hands carefully before and after each use.

If the hole opening of the system is too large, the skin is 
not covered sufficiently. Skin irritation and inflammation 
can occur owing to long periods of contact with stomal 
excretions. You should, therefore, determine the diameter 
of your stoma before use (Fig. 0). Our products are also 
available in pre-cut hole sizes.

Note: Use STOMOCUR® Fixing Strips for extra adhesive 
surface.

You can use STOMOCUR® Skin Protection Paste or Skin 
Protection Rings to smooth out unevenness and avoid skin 
problems.

CLIC ILEO

 
Dvoudílné ileostomické pomůcky
Účel použití: Ileostomické sáčky jsou navrženy pro lidi 
s umělým vývodem střeva. Ileostomické sáčky slouží k zachy-
távání převážně řídkého střevního obsahu a jsou určeny 
k jednorázovému použití. Lze je vystírat, což znamená, 
že obsah sáčku můžete vyprázdnit přes výpusť. U dvoudílné 
ileostomické péče se sáček pravidelně vyměňuje, základní 
plátek může zůstat na kůži nalepený delší dobu.

Prosím, přečtěte si návod k použití pozorně, protože 
obsahuje důležité informace k používání produktů 
STOMOCUR®.

Pomocí nůžek vystřihněte 
otvor dle velikostí vaší stomie 
(obr. 1). 

Dbejte přitom na označení 
maximální možnosti vystižení 
podložky.

 Vystřihovací fólii neodstra-
ňujte před zastřižením.

Před umístěním uzavřete 
výpusť ileostomického sáčku.

Za tímto účelem pomocí plas-
tových prvků složte výpusť ve 
směru suchého zipu (obr. 2).

Následně oba díly suchého 
zipu pečlivě přitlačte na sebe 
(obr. 3).

Když pak budete uzavřenou 
výpusť dále skládat, můžete 
ji zastrčit za textilní povrch 
sáčku (obr. 4).

I l e o s t om i c k é  s á č k y 
STOMOCUR® jsou vybaveny 
filtrem, přes který se filtrují  
a mohou unikat plyny.

Tip: Přiložené chrániče fil-
tru chrání filtr před vlhkostí 
(sprcha, koupání atd.), čímž 
zajišťují jeho funkčnost.

Odstranění chloupků (v pří-
padě potřeby): Stomii zakryjte 
obinadlem / jednorázovým 
hadříkem. Abyste zamezili 
vzniku poranění, provádějte 
pohyby při holení pečlivě smě-
rem pryč od stomie (obr. 5).

Očistěte pokožku kolem sto-
mie vodou a jednorázovým 
hadříkem (pohyb směrem ke 
stomii – obr. 6) a lehce otřete 
oblast do sucha.

Nepoužívejte přitom žádné 
produkty, které promašťují, 
protože mohou snižovat při-
lnavost pomůcky.

Tip: Máte-li vlhkou, resp. 
mokvající kůži, můžete po- 
užít pudr k ochraně pokožky 
STOMOCUR®. Váže totiž vlh-
kost.

Pro zvýšení přilnavosti lepící 
plochy ohřejte podložku na 
tělesnou teplotu.
Následně odstraňte ochran-
nou fólii (obr. 7). Nedotýkejte 
se lepící plochy.
Přiložte podložku na spodní 
okraj své stomie. Nalepte jej 
opatrně zespodu nahoru na 
pokožku kolem své stomie 
(obr. 8).
Nakonec projeďte prsty po 
zadní straně podložky a opa-
trně ji přitlačte kolem své 
stomie.

STOMOCUR® Soft-System:
Před spojením podložky 
a sáčku dbejte na to, aby 
základní plátek byl suchý a 
čistý.
Odstraňte krycí fólii z lepicí 
plochy sáčku (Soft-System, 
obr. 9). Abyste zajistili přilnutí, 
vyhněte se dotýkání lepících 
ploch.

Po vyprázdnění ileostomic-
kého sáčku můžete otevře-
nou výpusť očistit měkkým 
jednorázovým hadříkem 
(obr. 12). Výpusť byste přitom 
měli vyčistit do té míry, aby  
z ní při skládání nemohly 
vytéct žádné odpady.

Následně je třeba výpusť, jak 
už bylo popsáno, opět uzavřít.

Podložka dvoudílného sys-
tému je navržena pro opako-
vanou výměnu sáčku. Před 
odstraněním sáčku dbejte na 
to, aby byl sáček vyprázdněn. 
Při výměně  ileostomického 
sáčku je třeba podložku pevně 
držet. Chcete-li oddělit sáček 
od podložky, zatáhněte za 
příslušné očko na přírubovém 
kroužku (obr. 13). 
Pro snazší odstranění sáčku 
můžete na pokožku v okolí 
stomie mírně zatlači.

A: Uvolněte horní rohy (ozna-
čeno jako 1) bočního krycího 
papíru a ohněte je dokola.
B: Nyní stáhněte označený 
krycí papír (označeno jako 2).
 

 Ujistěte se, že jste z 
kroužku k ochraně pokožky 
odstranili krycí papír.

C: Uchopte boční pásky a držte 
adhezní plochu v mírném úhlu 
k tělu. Počínaje spodní částí 
přitiskněte adhezní plochu 
důkladně na kůži.

D: Poté úplně stáhněte krycí 
papír z bočních pásků.

E: Nakonec odstraňte krycí 
papír na zadní straně náplasti.

Upozornění: Ujistěte se, 
že  při lepení lepící plochy 
nevznikají záhyby! Opako-
vané odstranění a nalepení 
není možné.

Hygienické a bezpečné 
vyprazdňování se provádí tak, 
že obsah sáčku vyprázdníte do 
toalety. 
Uzavřenou výpusť vyberte za 
textílií sáčku. Dbejte na to, 
abyste při vytahování výpusti 
neúmyslně nezachytili sponu. 
Mohlo by to vést k otevření 
uzávěru. Otevřete uzávěr, 
opatrně rozviňte výpusť a 
zmáčkněte plastové prvky. 
Obsah sáčku vyteče z výpusti 
(obr. 11).

Rozdíl mezi systémy Soft-
System a Clic-System: 
U systému Soft-System se 
podložka a sáček spojují 
lepením. 
Nalepte sáček, počínaje 
od spodní části, na  fixační 
kroužek podložky (obr. 10a). 
Dbejte na to, aby spony ležely 
nad sebou. Lehce zatlačte 
sáček proti základnímu plátku.
U systému Clic-System 
probíhá spojení podložky 
a sáčku vmáčknutím obou 
západkových kroužků do 
sebe (obr. 10b). Podložky se 
lze dotýkat zezadu, aby nebylo 
nutné vyvíjet tlak na stomii. 

Zapadnutí sáčku do podložky 
byste měli slyšet.

•	I l e o s tomi c k ý  s á ček  d voud í l ného  s y s tému  j e  u r č en  
k jednorázovému použití, další použití tohoto jednorázového výrobku 
může představovat potenciální riziko pro uživatele.

•	Stomický systém STOMOCUR® používejte prosím jenom k účelu, který se 
uvádí v tomto návodu k použití (viz účel použití).

•	Je zakázáno vyhazovat dvoudílný stomický systém do WC. Vyhazujte jej 
prosím do komunálního odpadu.

•	V případě dotazů nebo problémů s použitím se obraťte na svého odbor-
ného lékaře / svou odbornou lékařku nebo svého stomického terapeuta 
/ svou stomickou terapeutku.

•	V případě závažných poranění (událostí) v souvislosti s používáním tohoto 
zdravotnického produktu se prosím obraťte na svého místního prodejce 
nebo výrobce a také na místní příslušný úřad.

 Podmínky pro skladování 
•	Výrobek bys te  mě l i  sk ladovat  v  hor izontá ln í  po loze  

v určené krabici.
•	Skladujte v chladu, suchu a chraňte před světlem.

Před a po každém použití si pečlivě umyjte ruce.

V případě příliš velkého otvoru pro stomii není dostatečně 
zakryta pokožka. Může proto docházet k delšímu kontaktu  
s odpady ze stomie, což může způsobovat podráždění 
pokožka a záněty. Před použitím proto zkontrolujte, jaký 
průměr má vaše stomie (obr. 0). Naše výrobky jsou k 
dostání také s předem vystřiženými velikostmi otvorů.

Tip: Potřebujete-li dodatečnou adhezní plochu, použijte 
fixační půlkroužek STOMOCUR®.

Za účelem vyrovnání nerovností a zamezení vzniku kožních 
problémů můžete použít pastu k ochraně pokožky nebo 
kroužky k ochraně pokožky STOMOCUR®.

2-dels ileostomipose/-system
Anvendelsområde: Ileostomiposer er udviklet til menne-
sker med en kunstig tarmudgang. Ileostomiposer bruges 
til opsamling af fortrinsvis tyndtflydende output, og er 
beregnet til engangsbrug. De er tømbare, dvs. indholdet af 
posen kan tømmes gennem et afløb. Ved ileostomiposen/-sy-
stemet i to dele udskiftes posen jævnligt, mens basispladen 
kan blive på huden i længere tid.

Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem, da den 
indeholder vigtige informationer om anvendelsen af 
dine STOMOCUR® -produkter.

Klip åbningen til hudbeskyt-
telsespladen ud med en saks 
(fig. 1), så den svarer til stør-
relsen af din stomi.

Vær opmærksom på den 
maksimale markerede opklip-
barhed for hudbeskyttelses-
pladen.

 Fjern ikke udskæringsfil-
men før tilskæringen.

Luk afløbet for ileostomipo-
sen, før du anvender den.

Fold dertil afløbet ved hjælp af 
plastelementerne i retningen 
af burrelukningen (fig. 2).

Tryk derefter forsigtigt de to 
burredele sammen (fig. 3).

Ved at folde det lukkede afløb 
yderligere, kan det anbringes 
bag posefleecen (fig. 4).

STOMOCUR® ileostomiposen 
er forsynet med et filter, som 
sørger for, at gasser filtreres 
og ledes ud.

Tip: Det medfølgende filter-
klæbebånd har til formål at 
beskytte filteret mod fug-
tighed (under bruseren, ved 
badning, osv.) og garanterer 
derved funktionsdygtigheden.

Fjernelse af hår (ved behov): 
Tildæk stomien med et kom-
pres / en engangsklud. For 
at undgå personskader, skal 
barberingsbevægelserne 
føres forsigtigt væk fra sto-
mien (fig. 5).

Rengør huden rundt om 
stomien med vand og en 
engangsklud, (bevægelse hen 
imod stomien – fig. 6) og dup 
området, til det er tørt.

Anvend til det formål ikke pro-
dukter, der virker fugtgivende, 
da de kan sænke hudbeskyt-
telsespladen hæftning.

Tip:  Ved fugtig el ler 
væskende hud kan du bruge 
STOMOCUR® hudbeskyttel-
sespudder. Det binder fugten.

For at understøtte vedhæft-
ningen af hudbeskyttelses-
pladen, opvarmes den til 
kropstemperatur.
Fjern derefter udskærings-
hjælpen til hudbeskyttelses-
pladen (fig. 7). 
For at sikre vedhæftningen, 
skal du undgå at berøre klæ-
beoverfladerne.
Placer den udklippede hud-
beskyttelsesplade ved under-
kanten af din stomi. Klæb den 
forsigtigt på huden rundt om 
din stomi (fig. 8), ved at starte 
nedefra.
Kør til sidst med dine fingre 
over bagsiden af klæbefladen 

og tryk denne forsigtigt fast 
rundt om din stomi.

STOMOCUR® Soft-system:
Sørg for at sikre dig, at basis-
pladen er tør og ren, inden du 
fører basispladen og posen 
sammen.
Fjern afdækningsfilmen fra 
posens klæbeflade (Soft-sy-
stem, fig. 9). For at sikre ved-
hæftningen, skal du undgå at 
berøre klæbeoverfladerne.

Efter tømning af ileostomipo-
sen kan det åbne afløb rengø-
res med en blød engangsklud 
(fig. 12). Afløbet skal i den for-
bindelse rengøres i en sådan 
grad, at  der ikke kommer 
noget output ud fra afløbet, 
når det foldes sammen.

Afløbet kan derefter lukkes 
igen, som allerede beskrevet.

Basispladen til 2-dels syste-
met er beregnet til flere skift 
af poser. Før posen fjernes, 
skal du sørge for, at indholdet 
af posen er tømt. 
Når ileostomiposen skal 
udskiftes, skal du holde fast i 
basispladen. Træk i den dertil 
tiltænkte flap ved låseringen, 
for at adskille posen fra pla-
den (fig.13). 
For lettere at fjerne basispla-
den, kan man trykke let på 
huden omkring stomien.

A: Løsn de øverste hjørner 
(markeret med 1) af afdæk-
ningspapiret i siden og buk 
det rundt.
B: Træk nu afdækningspapi-
ret med teksten af (markeret 
med 2).
 

 Sørg for at fjerne beskyt-
telsespapiret fra hudbeskyt-
telsesringen.

C: Tag fat i sidestriberne, 
og hold klæbefladen med en 
lille vinkel ift. kroppen. Start 
med den nederste del og tryk 
omhyggeligt klæbefladen på 
huden.

D: Herefter trækker du afdæk-
ningspapiret helt af sidestri-
berne.

E: Til slut fjerner du afdæk-
ningspapiret på bagsiden af 
plasteret.

Bemærk: Sørg for at undgå, 
at  der opstår folder under 
påklæbningen af klæbefladen! 
Det er ikke muligt at gentage 
påklæbningen efter en aftag-
ning.

En hygiejnisk og sikker tøm-
ning foretages ved at bort-
skaffe indholdet af posen i 
toilettet. 
Træk det forseglede afløb 
bag fleeceposen frem. Vær 
forsigtig med ikke at komme 
til at holde fast i flappen, når 
du trækker det ud. Dette kan 
føre til, at  lukningen åbnes. 
Åbn lukningen, fold forsigtigt 
afløbet ud og tryk plastele-
menterne sammen. 
Posens indhold flyder ud af 
afløbet (fig. 11).

Forskel Soft-system/Clic-
system: 
Ved Soft-systemet føres 
basispladen og posen sam-
men vha. klæbeforbindelsen. 
Klæb posen fast til basis-
pladens fastgørelsesring 
(Abb. 10a), ved at starte 
nedefra. Sørg for, at flapperne 
ligger over hinanden. Tryk 
posen mod basispladen med 
et let tryk.
Ved Clic-systemet sker sam-
menføringen af basisplade 
og pose ved at de to låse-
ringe trykkes mod hinanden 
(fig. 10b). Basispladen kan 
berøres på bagsiden, så der 

ikke skal trykkes på stomien. 
Når posen låser sig fast til 
basispladen, bør det kunne 
høres.

•	Ileostomiposen til systemet i to dele er beregnet til engangsbrug, hvis 
dette engangsprodukt genbruges, kan der opstå en potentiel risiko for 
brugeren.

•	Dette STOMOCUR-produkt må kun anvendes til det angivede formål (se 
Anvendelsområde).

•	Ileostomisystemets to dele må ikke skylles ud i toilettet. De skal bortskaf-
fes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

•	Ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med brugen, bedes du 
kontakte din læge eller din stomispecialist.

•	Ved alvorlige kvæstelser (hændelser) i forbindelse med brugen af dette 
medicinske produkt, så kontakt venligst din lokale forhandler eller produ-
centen, samt den ansvarlige myndighed, der hvor du bor.

 Opbevaringsbetingelser 
•	Opbevar produktet vandret i den dertil beregnede ydre karton.
•	Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod lys.

Vask dine hænder grundigt før og efter hver brug.

Hvis hullet i posen/systemet er for stort, dækkes huden 
ikke tilstrækkeligt. Dette kan medføre længere kontakt 
med stomalt output, og derved resultere i hudirritation 
og betændelse. Sørg derfor for, at du før brugen, kender 
diameteren for din stomi (fig. 0). Vores produkter fås også 
med forudstansede hulstørrelser.

Tip: For at få yderligere klæbeflade, kan du bruge 
STOMOCUR® fikseringsstrips.

For at udligne ujævnheder og for at undgå hudproblemer, 
kan du bruge STOMOCUR® hudbeskyttelsespasta eller 
hudbeskyttelsesringe.

Sistema de dos piezas para ileostomía
Uso previsto: Las bolsas para ileostomía STOMOCUR® están 
diseñadas para personas con un ano artificial. Las bolsas 
para ileostomía se utilizan para la recogida de secreciones, 
preferiblemente fluidas, y están diseñadas para un solo uso. 
Son desmontables, es decir, el contenido de la bolsa puede 
vaciarse a través de un drenaje. En el sistema de dos piezas 
para ileostomía, la bolsa se cambia regularmente y la placa 
base puede permanecer por un periodo prolongado en la 
piel.

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso, 
pues contienen información importante acerca de la 
aplicación de sus productos STOMOCUR®.

Recorte la abertura de la pro-
tección cutánea conforme 
al tamaño de su estoma con 
unas tijeras (Fig. 1).

Preste atención a la marca del 
corte máximo de la placa de 
protección cutánea.

 No retire la lámina antes 
de recortar.

Cierre el drenaje de la bolsa 
para ileostomía antes de la 
colocación.

Para ello, doble el drenaje con 
ayuda del elemento de plás-
tico en dirección al sistema 
de cierre de gancho y bucle 
(Fig. 2).

A continuación, presione entre 
sí las dos piezas del sistema de 
cierre de gancho y bucle con 
cuidado (Fig. 3).

Plegando de nuevo el drenaje 
cerrado, podrá colocarse 
detrás del vellón de la bolsa 
(Fig. 4).

Las bolsas para ileostomía 
están equipadas con un filtro 
a través del cual los gases se 
filtran y pueden escapar.

Consejo: La finalidad del recu-
brimiento del filtro suminis-
trado es la de proteger el filtro 
frente a la humedad (ducha, 
baño, etc.) y garantizar de este 
modo su funcionalidad.

Eliminación del vello (si fuera 
necesario): Cubra el estoma 
con una compresa/paño des-
echable. Para evitar lesiones, 
realice cuidadosamente los 
movimientos de afeitado lejos 
del estoma (Fig. 5).

Utilice agua y un paño des-
echable (movimiento hacia el 
estoma - Fig. 6) para limpiar la 
piel alrededor del estoma y, 
a continuación, seque la zona.

No utilice ningún producto 
hidratante para este fin, 
pues esto puede disminuir la 
adherencia de la protección 
cutánea.

Consejo: En caso de piel 
húmeda o mojada, puede uti-
lizar el polvo de protección 
cutánea STOMOCUR®. Este 
absorberá la humedad.

Para ayudar a la adherencia de 
la protección cutánea, calién-
tela a temperatura corporal.
A continuación, retire la ayuda 
de corte de la placa de protec-
ción cutánea (Fig. 7). 
Para garantizar la adheren-
cia, evite tocar la superficie 
adherente.
Sitúe el recorte de la placa 
de protección cutánea en el 
borde inferior de su estoma. 
Adhiéralo cuidadosamente, 
comenzando desde abajo, 
sobre la piel alrededor de su 
estoma (Fig. 8).
Para finalizar, pase sus dedos 
sobre el reverso de la super-

ficie adherente y presiónela 
cuidadosamente alrededor 
de su estoma para fijarla.

Sistema STOMOCUR® Soft:
Antes de unir la placa base a 
la bolsa, asegúrese de que la 
placa base esté seca y limpia.
Retire a continuación el papel 
de la superficie adherente de 
la bolsa (Sistema Soft, Fig. 9). 
Para garantizar la adheren-
cia, evite tocar la superficie 
adherente.

Después de vaciar la bolsa 
para ileostomía, el  drenaje 
abierto puede limpiarse con 
un paño desechable (Fig. 12). 
El  drenaje debe limpiarse 
hasta que no salgan secrecio-
nes al plegarlo.

A continuación, el  drenaje 
puede volver a cerrarse del 
modo descrito.

La placa base del sistema 
de dos piezas está diseñado 
para varios cambios de bol-
sas. Antes de retirar la bolsa, 
asegúrese de haber vaciado 
el contenido. 
Se debe sujetar la placa base 
durante el cambio de bolsas 
para ileostomía. Tire de la 
lengüeta prevista para este 
fin en el anillo de fijación para 
separar la bolsa de la placa 
(Fig. 13). 
Puede presionar la piel alrede-
dor del estoma para facilitar la 
retirada de la placa base.

A: Suelte la esquina superior 
(marcada con un 1) del reves-
timiento lateral de papel y 
dóblelo.
B: Retire a continuación el 
revestimiento de papel con 
el texto (marcado con un 2).
 

 Asegúrese de retirar el 
revestimiento de papel del 
anillo de protección cutánea.

C: Agarre las bandas laterales 
y sujete la superficie adhe-
rente ligeramente inclinada 
hacia el cuerpo. Comenzando 
con la parte inferior, presione 
cuidadosamente la superficie 
adherente sobre la piel.

D: A continuación, retire com-
pletamente el revestimiento 
de papel de las bandas late-
rales.

E: Para finalizar, retire el 
revestimiento de papel del 
reverso del parche.

Aviso: ¡Preste atención a 
que no se formen arrugas al 
pegar la superficie adherente! 
No es posible retirar y volver 
a pegar.

El vaciado higiénico y seguro 
se lleva a cabo desechando el 
contenido de la bolsa en un 
inodoro. 
Extraiga el drenaje cerrado 
detrás del vellón de la bolsa. 
Asegúrese de no sujetar acci-
dentalmente la lengüeta al 
extraerlo. Esto podría provo-
car la apertura del cierre. Abra 
el cierre, despliegue el drenaje 
con cuidado y presione los 
elementos de plástico entre sí. 
El contenido de la bolsa saldrá 
por el drenaje (Fig. 11).

Diferencias entre los sistema 
Soft y Clic: 
En el sistema Soft, la placa 
base y la bolsa se unen a tra-
vés de una unión adhesiva. 
Adhiera la bolsa sobre el ani-
llo de fijación de la placa base 
(Fig. 10a) comenzando desde 
abajo. Asegúrese de que las 
lengüetas estén una encima 
de la otra. Presione la bolsa 
ligeramente contra la placa 
base.
En el Sistema Clic, la unión de 
la placa base y la bolsa tiene 
lugar presionando los anillos 
de fijación de ambas entre 
sí (Fig. 10b). La placa base se 

puede agarrar por detrás para 
no tener que ejercer presión 
sobre el estoma. Se  debe 
escuchar la bolsa al encajar 
en la placa base.

•	La bolsa para ileostomía del sistema de dos piezas está diseñada para un 
solo uso. La reutilización de este producto desechable puede suponer un 
riesgo potencial para el usuario.

•	Por favor, utilice el sistema STOMOCUR® indicado en estas instrucciones 
de uso únicamente para la finalidad indicada (véase Uso previsto).

•	El sistema de dos piezas para ileostomía no debe tirarse al inodoro. Por 
favor, elimínelas con la basura doméstica.

•	En caso de preguntas o problemas durante el uso, póngase en contacto 
con su especialista o estomaterapeuta.

•	En caso de que se produzcan lesiones graves (incidentes) relacionadas 
con el uso de este dispositivo médico, póngase en contacto con su 
distribuidor local o con el fabricante, así como con su autoridad local 
competente.

 Condiciones de almacenamiento 
•	Por favor, conserve el producto en posición horizontal en el envase de 

cartón previsto para ello.
•	Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Antes y después de cada uso, lávese las manos cuida-
dosamente.

Si la abertura del orificio del sistema es demasiado 
grande, la piel no quedará lo suficientemente cubierta. 
El contacto prolongado con las secreciones del estoma 
puede provocar irritación e inflamación de la piel. Por lo 
tanto, antes de utilizarlo, infórmese acerca del diámetro 
de su estoma (Fig. 0). Nuestros productos también están 
disponibles en tamaños de orificio preperforados.

Consejo: Para obtener una superficie adhesiva adicional, 
utilice las tiras de fijación STOMOCUR®.

Para compensar las irregularidades y prevenir los 
problemas de la piel, puede utilizar la pasta o el anillo de 
protección cutánea STOMOCUR®.

Kaksiosainen avannesidos
Käyttötarkoitus: Ileostomiapussit on tarkoitettu henkilöille, 
joilla on keinotekoinen avanne. Ileostomiapussit on tarkoi-
tettu mieluiten juoksevien eritteiden keräämiseen, ja ne ovat 
kertakäyttöisiä. Ne ovat tyhjäksi painettavia eli pussin sisältö 
voidaan tyhjentää tyhjennysaukosta. Kaksiosaisen avannesi-
doksen pussi vaihdetaan säännöllisesti, pohjalevy voi pysyä 
iholla pidempään.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi, sillä se sisältää tärkeitä 
tietoja STOMOCUR®-tuotteidesi käytöstä.

Leikkaa ihonsuojan aukko 
avanteesi kokoa vastaavaksi 
saksilla (kuva 1).

Älä leikkaa ihonsuojalevyyn 
suurinta merkittyä aukkoa 
suurempaa aukkoa.

 Älä poista kalvoa ennen 
leikkaamista.

Sulje ileostomiapussin tyh-
jennysaukko ennen pussin 
kiinnittämistä.

Taita tätä varten tyhjennys- 
aukko muoviosilla tarrakiinni-
tykseen päin (kuva 2).

Paina lopuksi molemmat tar-
rat huolellisesti kiinni toisiinsa 
(kuva 3).

Taittamalla suljetun tyhjennys- 
aukon uudelleen voit pujottaa 
sen pussin kankaan taakse 
(kuva 4).

STOMOCUR®-ileostomiapussit 
on varustettu suodattimella, 
jonka läpi kaasut suodatetaan 
ja voivat päästä pois.

Vinkki: Mukana toimitettuja 
suodatintarroja käytetään 
suojaamaan suodatinta kos-
teudelta (suihkussa, kylvyssä 
jne.), ja ne takaavat siten suo-
dattimen toimivuuden.

Ihokarvojen poistaminen (tar-
vittaessa): Peitä avanne taite-
sidoksella/kertakäyttöliinalla. 
Välttyäksesi vammoilta poista 
karvat avanteesta poispäin 
suuntautuvin vedoin (kuva 5).

Puhdista iho avanteen ympä-
riltä vedellä ja kertakäyttö-
liinalla (avanteeseen päin 
suuntautuvin vedoin – kuva 
6), ja  painele alue kevyesti 
kuivaksi.

Älä käytä kosteuttavia tuot-
teita, sillä nämä voivat hei-
kentää ihonsuojan pitoa.

Vinkki: Käytä kostealla tai kos-
tuvalla iholla STOMOCUR®-
ihonsuojapuuteria. Se sitoo 
kosteutta.

Lämmitä ihonsuoja ruumiin-
lämpöiseksi parantaaksesi 
ihonsuojan pitoa.
Poista sitten ihonsuojalevyn 
leikkausapu (kuva 7). 
Vältä tarrapintoihin koske-
mista pidon säilyttämiseksi.
Aseta ihonsuojalevyn leikattu 
reikä avanteesi alareunaan. 
Liimaa se varovaisesti alhaalta 
aloittaen avannettasi ympä-
röivälle iholle (kuva 8).
Sivele lopuksi sormillasi tar-
rapinnan takasivua, ja paina 
sitä varovaisesti ihoa kohti 
avanteesi ympäriltä.

STOMOCUR® Soft -järjes-
telmä:
Varmista ennen pohjalevyn 
ja pussin yhdistämistä, että 
pohjalevy on kuiva ja puhdas.
Poista suojakalvo pussin lii-
mapinnalta (Soft-järjestelmä, 
kuva 9). Vältä tarrapintoihin 
koskemista pidon säilyttämi-
seksi.

Avattu tyhjennysaukko voi-
daan puhdistaa ileostomia-
pussin tyhjentämisen jälkeen 
pehmeällä kertakäyttöliinalla 
(kuva 12). Tyhjennysaukkoa on 
tällöin puhdistettava sen ver-
ran, ettei siitä vuoda eritteitä 
yhteen taitettaessa.

Tyhjennysaukko voidaan 
lopuksi sulkea uudelleen jo 
kuvatulla tavalla.

Kaksiosaisen järjestelmän 
pohjalevy on suunniteltu 
useampaan pussinvaihtoon. 
Varmista ennen pussin pois-
tamista, että pussin sisältö on 
tyhjennetty. 
Pohjalevystä on pidettävä 
kiinni, kun ileostomiapussia 
vaihdetaan. Vedä tähän tar-
koitetusta läpästä renkaalla 
irrottaaksesi pussin levystä 
(kuva 13). 
Pohjalevy on helpompi pois-
taa, kun painat ihoa avanteen 
ympäriltä sisäänpäin.

A: Irrota sivulla olevan suoja-
paperin yläkulmat (merkitty 
numerolla 1) ja taita ne.
B: Vedä nyt merkitty suojapa-
peri irti (merkitty numerolla 
2).
 

 Varmista, että poistat 
ihonsuojarenkaan suojapa-
perin.

C: Tartu kiinni sivuosioista 
ja pidä liimapintaa kevyesti 
kehoa kohti kallistettuna. 
Paina liimapinta alaosasta 
aloittaen huolellisesti iholle.

D: Vedä sitten sivuosioiden 
suojapaperit kokonaan irti.

E: Poista lopuksi suojapaperi 
tarran takasivulta.

Ohje: Varmista, ettei liima-
pintoja liimattaessa synny 
ryppyjä! Liimapintaa ei voida 
irrottaa ja liimata uudelleen.

Tyhjentäminen on hygieenistä 
ja turvallista tyhjentäessäsi 
pussin sisällön vessanpönt-
töön. 
Ota suljettu tyhjennysaukko 
pussin kankaan alta esille. 
Varmista, ettet vahingossa 
samalla pidä läpästä kiinni. 
Tämä voi avata sulkimen. Avaa 
suljin, taita tyhjennysaukko 
varovaisesti auki ja paina 
muoviosat vastakkain. 
Pussin sisältö tyhjenee tyh-
jennysaukosta ulos (kuva 11).

Soft-järjestelmän ja Clic-
järjestelmän ero: 
Soft-järjestelmässä pohjalevy 
ja pussi yhdistetään liimalii-
toksella. 
Liimaa pussi pohjalevyn kiinni-
tysrenkaaseen alhaalta aloit-
taen (kuva 10a). Varmista, että 
läpät ovat päällekkäin. Paina 
pussia kevyesti pohjalevyä 
vasten.
Clic-järjestelmässä poh-
jalevy ja pussi yhdistetään 
painamalla molemmat luki-
tusrenkaat yhteen (kuva 
10b). Pohjalevyyn voi tarttua 
takaa niin, että avanteeseen 
ei kohdistu painetta. Pussin 

pitäisi napsahtaa pohjalevyyn 
kuuluvasti.

•	Kaksiosaisen järjestelmän ileostomiapussi on tarkoitettu 
kertakäyttöiseksi, ja sen muunlainen käyttö voi mahdollisesti 
aiheuttaa vaaran käyttäjälle.

•	Käytä näissä ohjeissa ilmoitettua STOMOCUR®-hoitojärjestel-
mää vain ilmoitettuun tarkoitukseen (katso käyttötarkoitus).

•	Kaksiosaista avannesidosta ei saa hävittää vessanpönttöön. 
Hävitäthän sen sekajätteen mukana.

•	Käänny kysymyksissä ja käyttöongelmissa erikoislääkärisi tai 
avannehoitajasi puoleen.

•	Jos tämän lääkinnällisen laitteen käytössä esiintyy vakavia vam-
moja (vaaratilanne), ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai 
valmistajaan sekä paikalliseen viranomaiseen.

 Varastointiedellytykset 
•	Säilytä tuotetta vaakasuorassa sen säilytyslaatikossa.
•	Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna.

Pese kätesi huolellisesti ennen jokaista käyttöä ja sen 
jälkeen.

Avannesidoksen aukon ollessa liian suuri, ei ihoa peitetä 
riittävästi. Seurauksena voi olla pitkäaikainen kontakti 
vatsan eritteiden kanssa ja siten ihoärsytystä ja tuleh-
duksia. Tarkasta siksi ennen käyttöä avanteesi läpimitta 
(kuva 0). Tuotteemme ovat saatavilla myös esipainetuissa 
reiän ko’oissa.

Vinkki: Parempaa pitoa varten voit käyttää STOMOCUR®-
kiinnitysteippiä.

Käytä STOMOCUR®-ihonsuojavoidetta tai ihonsuojaren-
kaita tasoittaaksesi ihon epätasaisuuksia ja välttääksesi 
iho-ongelmia.

Soins d’iléostomie deux pièces
Usage prévu : Les poches d’iléostomie sont conçues pour les 
personnes ayant un anus artificiel. Les poches d’iléostomie 
sont conçues pour contenir les sécrétions de préférence 
liquides et sont prévues pour un usage unique. Elles sont 
détachables, c’est-à-dire que le contenu de la poche peut 
être vidé par un drain. Avec le soin d’iléostomie deux pièces, 
la poche est changée régulièrement mais la collerette peut 
rester plus longtemps au contact de la peau.

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi car il 
contient des informations importantes concernant l’uti-
lisation de vos produits STOMOCUR®.

Découpez l’ouverture de la 
protection cutanée à la taille 
de votre stomie à l’aide d’une 
paire de ciseaux (fig. 1).

Faites attention à la marque 
de taille de découpe maximale 
de la plaque adhésive.

 Ne retirez pas le film de 
découpe avant d’avoir ter-
miné la découpe.

Obstruez le drain de la poche 
d’iléostomie avant de le poser.

Pour cela, repliez le drain 
dans le sens de la fermeture 
autoagrippante en utilisant les 
éléments en plastique (fig. 2).

Puis, serrez soigneusement 
les deux parties de la ferme-
ture autoagrippante l’une 
contre l’autre (fig. 3).

Si vous pliez davantage le 
drain obturé, vous pourrez 
l’insérer derrière le voile non 
tissé de la poche (fig. 4).

Les sacs d ’i léostomie 
STOMOCUR® sont équipés 
d’un filtre qui permet de filtrer 
les gaz et de les évacuer.

Conseil  : Les autocollants 
protecteurs de filtre servent 
à protéger le filtre de l’hu-
midité (douche, bain, etc.) et 
assurent ainsi le bon fonction-
nement de celui-ci.

Rasage (au besoin) : Couvrez la 
stomie avec une compresse/
un chiffon à usage unique. 
Pour éviter toute blessure, 
guidez soigneusement vos 
mouvements de rasage en les 
éloignant de la stomie (fig. 5).

Prenez soin de nettoyer la 
peau autour de la stomie 
avec de l’eau et un chiffon à 
usage unique (en vous dépla-
çant vers la stomie, fig. 6) puis 
séchez cette zone en la tam-
ponnant.

N’utilisez pas de produits 
relipidants, car cela pourrait 
diminuer l’adhérence de la 
collerette.

Conseil : Si la peau est humide 
ou mouillée, vous pouvez uti-
liser la poudre de protection 
cutanée STOMOCUR®. Elle 
absorbe l’humidité.

Réchauffez la protection 
cutanée à la température 
corporelle afin de favoriser 
son adhérence.
Retirez ensuite l’outil de 
coupe de la plaque de pro-
tection cutanée (fig. 7). 
Évitez de toucher les surfaces 
adhésives afin de préserver 
l’adhérence.
Placez l’ouverture de la col-
lerette de la plaque de pro-
tection cutanée sur le bord 
inférieur de votre stomie. 
Collez-la soigneusement, 
en  commençant par le bas, 
sur la peau autour de votre 
stomie (fig. 8).

Pour finir, lissez le dos de la 
surface adhésive avec vos 
doigts, et pressez-la avec soin 
autour de votre stomie.

Appareillage STOMOCUR® 
Soft :
Avant de rejoindre la colle-
rette et la poche, assurez-vous 
que la collerette soit propre et 
sèche.
Puis retirez le film protecteur 
de la surface adhésive de 
la poche (appareillage Soft, 
fig.9). Évitez de toucher les 
surfaces adhésives afin de 
préserver l’adhérence.

Après avoir vidé la poche 
d’iléostomie, l’ouverture du 
drain peut être nettoyée avec 
un chiffon à usage unique 
doux (fig. 12). À  cet effet, 
le  drain doit être nettoyé 
de manière à ce qu’aucune 
sécrétion ne parvienne dans 
le drain lorsqu’il est replié.

Ensuite, le drain peut à nou-
veau être obturé comme indi-
qué précédemment.

La collerette de l’appareil-
lage de soin deux pièces est 
conçue pour plusieurs chan-
gements de poches. Avant de 
retirer la poche, assurez-vous 
d’avoir vidé le contenu de la 
poche. 
Lors du changement de la 
poche d’iléostomie, la colle-
rette doit être maintenue en 
place. Tirez sur la languette 
prévue à cet effet sur l’anneau 
cranté pour séparer la poche 
de la collerette (fig.13). 
Pour faciliter le retrait de la 
collerette, la peau peut être 
pressée autour de la stomie.

A : Détachez les coins supé-
rieurs (indiqués par le chiffre 
2) des films protecteurs des 
bandes latérales et repliez-les 
vers l’extérieur.
B  : Puis détachez le film de 
protection du milieu (indiqué 
par le chiffre 2).
 

 Prenez soin de bien retirer 
le film protecteur de l’anneau 
de protection cutanée.

C : Tenez le sac sur les bandes 
latérales là où sont restés les 
films protecteurs. Présentez 
la surface adhésive avec le 
bas légèrement incliné vers 
le corps. En commençant par 
la partie inférieure, pressez 
soigneusement la surface 
adhésive sur la peau.

D : Après cela, retirez complè-
tement le film protecteur des 
bandes latérales.

E  : Pour finir, retirez le film 
protecteur sur l’autre côté.

Remarque : Lors de la pose 
de la surface adhésive, assu-
rez-vous qu’il n’y ait pas de 
plis  ! Vous ne pouvez pas 
retirer et poser à nouveau la 
surface adhésive.

Jetez le contenu de la poche 
dans les toilettes pour un 
vidage hygiénique et sûr. 
Retirez le drain obturé der-
rière le voile non tissé de la 
poche. Veillez à ne pas tenir 
la languette par inadvertance 
lorsque vous le retirez. Cela 
peut provoquer l’ouverture 
de l’obturation. Ouvrez l’obtu-
ration, dépliez soigneusement 
le drain et comprimez les élé-
ments en plastique. 
Le contenu de la poche 
s’écoule par le drain (fig. 11).

Différences entre appareil-
lage Soft/appareillage Clic : 
Avec l’appareillage Soft, 
la collerette et le sac sont fixés 
ensemble grâce à un raccord 
adhésif. 
Collez la poche à l’anneau 
de fixation de la collerette, 
en  commençant par le bas 
(fig. 10a). Veillez à ce que les 
languettes soient les unes sur 
les autres. Pressez légèrement 
le sac contre la collerette.
Avec l’appareillage Clic, 
la  collerette et le sac sont 
fixés ensemble par serrage 
des deux anneaux crantés 
(fig. 10b). La  collerette est 
saillante pour qu’aucune 

pression ne soit exercée sur 
la stomie. La poche et la col-
lerette doivent s’encliqueter 
de façon audible.

•	La poche d’iléostomie de l’appareillage deux pièces est prévue pour un 
usage unique, une utilisation ultérieure de ce produit à usage unique peut 
présenter un risque potentiel pour l’utilisateur.

•	Veuillez utiliser le système de soin STOMOCUR® décrit dans la notice 
d’utilisation aux fins indiquées uniquement (voir usage prévu).

•	Les poches d’iléostomie deux pièces ne doivent pas être jetées dans les 
toilettes. Veuillez les jeter dans les ordures ménagères.

•	Si vous avez des questions ou des problèmes d’application, veuillez 
contacter votre médecin spécialisé ou votre stomathérapeute.

•	En cas de blessure grave en relation avec l’utilisation de ce dispositif 
médical, contactez votre distributeur local (ou le fabricant) et les auto-
rités locales concernées.

 Conditions de stockage 
•	Stockez le produit horizontalement dans le carton prévu à cet effet.
•	Stockez dans un endroit frais et sec et à l’abri de la lumière.

Lavez-vous soigneusement les mains avant et après 
chaque application.

Si l’ouverture du soin est trop grande, la peau ne sera pas 
suffisamment recouverte. Un contact prolongé avec les 
sécrétions stomacales peut entraîner une irritation et une 
inflammation de la peau. Déterminez donc le diamètre de 
votre stomie avant toute utilisation (fig. 0). Nos produits 
sont également disponibles dans des dimensions de trous 
pré-perforés.

Conseil : Pour obtenir une surface adhésive supplémen-
taire, utilisez les bandes de fixation STOMOCUR®.

Pour compenser les irrégularités et prévenir les problèmes 
de peau, vous pouvez utiliser la pâte de protection 
cutanée STOMOCUR® ou les anneaux de protection 
cutanée.

Sistema a due pezzi per la gestione 
dell’ileostomia
Destinazione d’uso: le sacche per ileostomia sono destinate 
ai pazienti stomizzati. Le sacche per ileostomia servono ad 
assorbire feci preferibilmente liquide e sono monouso. Sono 
apribili, vale a dire che il contenuto della sacca può essere 
svuotato aprendo un apposito scarico. Nel sistema a due 
pezzi per la gestione dell’ileostomia la sacca viene sostituita 
regolarmente, mentre la placca dermoprotettiva può rima-
nere più a lungo a contatto con la cute.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l’uso, 
in quanto contengono importanti informazioni sull’uso 
dei prodotti STOMOCUR®.

Tagliare con le forbici l’aper-
tura della placca dermopro-
tettiva in base alle dimensioni 
del proprio stoma (fig. 1).

Nel farlo, prestare attenzione 
alla superficie di taglio mas-
sima contrassegnata della 
placca dermoprotettiva.

 Non rimuovere la pellicola 
da taglio prima di procedere 
con il taglio.

Chiudere lo scarico della sacca 
per ileostomia prima dell’ap-
plicazione.

Piegare lo scarico servendosi 
degli elementi in plastica in 
direzione della chiusura a 
strappo (fig. 2).

Premere quindi attentamente 
le due parti a strappo l’una 
sopra all’altra (fig. 3).

Piegando ulteriormente lo 
scarico chiuso, è  possibile 
inserirlo dietro al tessuto non 
tessuto della sacca (fig. 4).

Le sacche per ileostomia 
STOMOCUR® sono dotate di 
un filtro, attraverso il quale 
vengono filtrati ed espulsi i 
gas.

Suggerimento: I nastri ade-
sivi per filtri in dotazione 
servono a proteggere il filtro 
dal bagnato (ad es. durante il 
bagno, la doccia, ecc.) preser-
vandone la funzionalità.

Rimozione dei peli (in caso di 
necessità): Coprire lo stoma 
con una compressa per 
medicazione o una salviettina 
monouso. Per evitare lesioni, 
usare il rasoio con molta 
cautela partendo dallo stoma 
verso l’esterno (fig. 5).

Lavare la cute peristomale 
con acqua e una salviettina 
monouso (con movimenti in 
direzione dello stoma - fig. 6) e 
asciugare l’area tamponando.

Non utilizzare prodotti deter-
genti ad azione lipidizzante, 
poiché la componente grassa 
potrebbe pregiudicare l’ade-
renza della placca dermopro-
tettiva.

Suggerimento: In caso di 
cute più umida o bagnata, 
è possibile utilizzare il talco 
per la protezione cutanea 
STOMOCUR®, che assorbe 
l’umidità.

Per supportare l’aderenza 
della placca dermoprotettiva, 
riscaldarla a temperatura 
corporea.
Quindi rimuovere la tratteg-
giatura di guida della placca 
dermoprotettiva (fig. 7). 
Per garantire l’aderenza, evi-
tare il contatto con le superfici 
adesive.
Applicare l’apertura della 
placca dermoprotettiva sul 
lato inferiore dello stoma. 
Incollarla con delicatezza sulla 
pelle attorno allo stoma, par-
tendo dal basso (fig. 8).
Infine, scorrere con le dita sul 
retro della superficie adesiva, 

premendo leggermente per 
fissarla intorno allo stoma.

STOMOCUR® Soft-System:
Prima di unire la placca 
dermoprotettiva e la sacca, 
fare attenzione che la placca 
dermoprotettiva sia pulita e 
asciutta.
Rimuovere la pellicola di 
protezione dalla superficie 
d’incollaggio della sacca 
(Soft-System, fig. 9). Per garan-
tire l’aderenza, evitare il con-
tatto con le superfici adesive.

Dopo aver svuotato la sacca 
per ileostomia, è  possibile 
pulire lo scarico aperto impie-
gando una salvietta morbida 
monouso (fig. 12). Lo scarico 
deve essere aperto in tutta 
la sua ampiezza in modo che, 
contraendo la sacca, non fuo-
riescano feci dallo scarico.

Quindi è possibile richiudere 
lo scarico, come descritto 
sopra.

La placca dermoprotettiva 
del sistema a due pezzi è con-
cepita per consentire varie 
sostituzioni della sacca. Prima 
di rimuovere la sacca, assi-
curarsi di averne svuotato il 
contenuto. 
Tenere ben ferma la placca 
dermoprotettiva quando si 
sostituisce la sacca per ile-
ostomia. La  sacca si stacca 
dalla placca tirando l’apposita 
linguetta in corrispondenza 
dell’anello di bloccaggio 
(fig. 13). 
Per rimuovere più facilmente 
la placca dermoprotettiva, 
premere sulla pelle intorno 
allo stoma.

A: staccare gli angoli supe-
riori (contrassegnati con 1) 
della carta siliconata laterale 
e piegarli.
B: sfilare la carta siliconata 
dotata di scritta (contrasse-
gnata con 2).
 

 Prestare attenzione a 
rimuovere la carta protettiva 
dell’anello dermoprotettivo.

C: afferrare le strisce laterali 
e tenere la superficie adesiva 
leggermente inclinata rispetto 
al corpo. Premere con cura la 
superficie adesiva sulla pelle, 
cominciando dalla parte infe-
riore.

D: sfilare interamente la carta 
siliconata dalle strisce laterali.

E: infine, rimuovere la carta 
siliconata sul retro del cerotto.

Nota: Fare attenzione ad evi-
tare la formazione di pieghe 
quando si incolla la superficie 
adesiva sulla pelle! Non è con-
sentito rimuoverla e incollarla 
nuovamente.

Uno svuotamento igienico e 
sicuro avviene smaltendo il 
contenuto della sacca in un 
WC. 
Sfoderare lo scarico chiudibile 
dietro al tessuto non tessuto 
della sacca. Nel farlo, assicu-
rarsi di non afferrare invo-
lontariamente la linguetta. 
In caso contrario, la chiusura 
potrebbe aprirsi. Aprire la 
chiusura, aprire con cautela 
lo scarico e premere insieme 
gli elementi in plastica. 
Il contenuto della sacca verrà 
espulso dallo scarico (fig. 11).

Differenza tra Soft-System e 
Clic-System: 
Nel Soft-System la placca 
dermoprotettiva e la sacca 
vengono unite tramite incol-
laggio. 
Incollare la sacca sull’anello 
di fissaggio della placca der-
moprotettiva cominciando dal 
basso (fig. 10a). Attenzione a 
far combaciare le linguette! 
Premere leggermente la sacca 
contro la placca dermoprotet-
tiva.
Nel Clic-System la placca der-
moprotettiva e la sacca ven-
gono unite premendo l’uno 
contro l’altro i due anelli di 
bloccaggio (fig. 10b). La placca 

dermoprotettiva può essere 
afferrata dal retro per evitare 
di fare pressione sullo stoma. 
L’aggancio corretto della sacca 
alla placca dermoprotettiva è 
nettamente percepibile.

•	La sacca per ileostomia del sistema a due pezzi è monouso. Un riutilizzo 
di questo prodotto monouso può rappresentare un potenziale rischio 
per l’utilizzatore.

•	Utilizzare il sistema di gestione STOMOCUR® indicato nelle presenti istru-
zioni esclusivamente per lo scopo indicato (vedere Destinazione d’uso).

•	Il sistema a due pezzi per la gestione dell’ileostomia non può essere 
smaltito nel WC. Smaltirlo nei rifiuti domestici.

•	In caso di domande o problemi in merito all’utilizzo, rivolgersi al proprio 
medico specialista o al proprio stomaterapista.

•	In caso di lesioni gravi (incidenti) legate all’uso di questo dispositivo 
medico, si prega di contattare il distributore locale o il produttore, 
nonché l’autorità competente locale.

 Condizioni di conservazione 
•	Conservare il prodotto in posizione orizzontale nell’apposito cartone.
•	Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Prima e dopo ogni uso, si raccomanda di lavarsi accura-
tamente le mani.

In caso di apertura troppo grande del foro del sistema di 
gestione, la cute non viene coperta a sufficienza. Ciò può 
causare un’esposizione prolungata delle cute al contatto 
con le secrezioni stomali, per cui potrebbero prodursi irri-
tazioni cutanee e infiammazioni. Prima dell’uso, è quindi 
necessario verificare il diametro dello stoma (fig. 0). I nostri 
prodotti sono disponibili anche con fori preforati di diverse 
dimensioni.

Suggerimento: Impiegare le strisce di fissaggio 
STOMOCUR® per una maggiore superficie adesiva.

Per livellare le irregolarità e impedire l’insorgenza di pro-
blemi cutanei, è possibile usare la pasta dermoprotettiva 
STOMOCUR® o gli anelli dermoprotettivi.
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ΠροειδοποιήσειςΑφαίρεση του 
συστήματος στομίαςΆδειασμα και καθαρισμόςΠροετοιμασία Τοποθέτηση του συστήματος στομίας δύο τεμαχίων – STOMOCUR® Soft-System/Clic-System

Σύστημα ειλεοστομίας δύο τεμαχίων
Προβλεπόμενη χρήση: Οι σάκοι ειλεοστομίας έχουν σχε-
διαστεί για άτομα με τεχνητή έξοδο του εντέρου. Οι σάκοι 
ειλεοστομίας χρησιμοποιούνται για τη συλλογή κατά προ-
τίμηση λεπτόρρευστων εκκρίσεων και προορίζονται για μία 
χρήση. Είναι αποστραγγιζόμενοι, δηλαδή το περιεχόμενο 
των σάκων μπορεί να αδειάζει μέσω ενός στομίου εκκέ-
νωσης. Στο σύστημα ειλεοστομίας δύο τεμαχίων ο σάκος 
αλλάζει τακτικά, ενώ η πλάκα βάσης μπορεί να παραμείνει 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο δέρμα.

Χρήση σάκων ειλεοστομίας με κολλητική επιφάνεια Microskin

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, καθώς 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
των προϊόντων σας STOMOCUR®.

Κόψτε το άνοιγμα του προ-
στατευτικού του δέρματος 
ανάλογα με το μέγεθος της 
στομίας σας, με τη βοήθεια 
ενός ψαλιδιού (Εικ. 1).

Λάβετε υπόψη την επισημα-
σμένη μέγιστη δυνατότητα 
κοπής της πλάκας προστα-
σίας του δέρματος.

 Μην αφαιρείτε τη μεμ-
βράνη οδηγού κοπής πριν 
από το κόψιμο.

Πριν την τοποθέτηση κλείστε 
ερμητικά το στόμιο εκκένω-
σης του σάκου ειλεοστομίας.

Για τον σκοπό αυτό διπλώ-
στε το στόμιο εκκένωσης με 
τη βοήθεια των πλαστικών 
στοιχείων προς το κλείσιμο 
βέλκρο (Εικ. 2).

Στη συνέχεια, πιέστε προ-
σεκτικά το ένα στο άλλο τα 
μέρη του βέλκρο (Εικ.3).

Διπλώνοντας περαιτέρω το 
κλειστό στόμιο εκκένωσης, 
μπορείτε να το κρύψετε πίσω 
από τον μη υφασμένο σάκο  
(Εικ. 4).

Οι σάκοι ει λεοστομίας 
STOMOCUR® είναι εξοπλι-
σμένοι με ένα φίλτρο, μέσω 
του οποίου φιλτράρονται 
και μπορούν να διαφύγουν 
τα αέρια.

Συμβουλή: Τα παρεχόμενα 
αυτοκόλλητα φίλτρου χρησι-
μεύουν στην προστασία του 
φίλτρου από την υγρασία 
(στο ντους, στο μπάνιο κ.λπ.) 
και ως εκ τούτου διασφαλί-
ζουν τη λειτουργικότητα.

Αφαίρεση των τριχών (εάν 
είναι απαραίτητο): Καλύψτε 
τη στομία με μια κομπρέσα / 
ένα μαντηλάκι μίας χρήσης. 
Για να αποφύγετε τους τραυ-
ματισμούς, κρατάτε προσε-
κτικά την ξυριστική μηχανή 
σε απόσταση από τη στομία  
(Εικ. 5).

Καθαρίστε το δέρμα γύρω 
από τη στομία με νερό και 
ένα μαντηλάκι μίας χρήσης, 
(κίνηση μακριά από τη στο-
μία – Εικ. 6) και στεγνώστε 
ταμποναριστά την περιοχή.

Μην χρησιμοποιείτε προϊ-
όντα που έχουν λιπαντική 
δράση, καθώς αυτά μπορεί 
να μειώσουν την προσκόλ-
ληση του προστατευτικού 
του δέρματος.

Συμβουλή: Στην περίπτωση 
υγρού ή διαβρεγμένου 
δέρματος, μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε την Πούδρα 
Προστασίας Δέρματος 
STOMOCUR®. Αυτή δεσμεύει 
την υγρασία.

Για την υποστήριξη της προ-
σκόλλησης του προστατευτι-
κού του δέρματος, θερμάνετέ 
το σε θερμοκρασία σώματος.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον 
οδηγό κοπής της πλάκας προ-
στασίας του δέρματος (Εικ. 7). 
Για τη διασφάλιση της προ-
σκόλλησης αποφεύγετε να 
αγγίζετε τις κολλητικές επι-
φάνειες.
Τοποθετήστε το κομμένο 
μέρος της πλάκας προστα-
σίας του δέρματος στο κάτω 
άκρο της στομίας σας. Κολλή-
στε το προσεκτικά στο δέρμα 
γύρω από τη στομία σας, 
ξεκινώντας από κάτω (Εικ. 8).

Τέλος, μετακινήστε τα 
δάχτυλά σας στο πίσω μέρος 
της κολλητικής επιφάνειας 
και πιέστε την προσεκτικά 
γύρω από τη στομία σας.

STOMOCUR® Soft-System:
Πριν ενώσετε την πλάκα 
βάσης με τον σάκο, βεβαι-
ωθείτε πως η πλάκα βάσης 
είναι στεγνή και καθαρή.
Αφαιρέστε την προστατευ-
τική μεμβράνη από την κολ-
λητική επιφάνεια του σάκου 
(Soft-System, Εικ. 9). Για τη 
διασφάλιση της προσκόλλη-
σης αποφεύγετε να αγγίζετε 
τις κολλητικές επιφάνειες.

Μετά το άδειασμα του σάκου 
ειλεοστομίας, το ανοιχτό 
στόμιο εκκένωσης μπορεί να 
καθαριστεί με ένα μαλακό 
μαντηλάκι μίας χρήσης 
(Εικ. 12). Το στόμιο εκκένωσης 
πρέπει να καθαρίζεται κατά 
τρόπο, ώστε κατά την ανα-
δίπλωση να μην διαφεύγουν 
απεκκρίσεις από αυτό.

Στη συνέχεια, το στόμιο 
εκκένωσης μπορεί να κλείσει 
ξανά, όπως έχει ήδη περιγρα-
φεί.

Η πλάκα βάσης του συστή-
ματος φροντίδας δύο τεμα-
χίων είναι σχεδιασμένη για 
πολλαπλές αλλαγές σάκων. 
Πριν αφαιρέσετε τον σάκο, 
βεβαιωθείτε πως έχετε 
αδειάσει προηγουμένως το 
περιεχόμενο του σάκου. 
Κατά την αλλαγή του σάκου 
ειλεοστομίας πρέπει να 
συγκρατείτε την πλάκα 
βάσης. Τραβήξτε την προο-
ριζόμενη για τον σκοπό αυτό 
γλωττίδα στον δακτύλιο 
ασφάλισης, για να αποσπά-
σετε τον σάκο από την πλάκα 
(Εικ. 13). 
Για την ευκολότερη αφαίρεση 
της πλάκας βάσης, πιέστε το 
δέρμα γύρω από τη στομία.

A: Χαλαρώστε τις πάνω 
γωνίες (σημειώνονται με 
1) του πλευρικού χάρτινου 
καλύμματος και διπλώστε 
τις.
B: Στη συνέχεια, αφαιρέστε 
το χάρτινο κάλυμμα με τα 
γράμματα (σημειώνεται με 
2).
 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
αφαιρέσει το χάρτινο 
κάλυμμα του δακτυλίου 
προστασίας δέρματος.

Γ: Πιάστε τις πλευρικές ται-
νίες και κρατήστε την κολλη-
τική επιφάνεια υπό ελαφρά 
γωνία προς το σώμα. Ξεκι-
νώντας από το κάτω μέρος, 
πιέστε προσεκτικά την κολ-
λητική επιφάνεια στο δέρμα.

Δ: Κατόπιν, τραβήξτε εντελώς 
το χάρτινο κάλυμμα από τις 
πλευρικές ταινίες.

E: Τέλος, αφαιρέστε το χάρ-
τινο κάλυμμα στο πίσω μέρος 
του επιθέματος.

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε πως 
δεν σχηματίζονται πτυχώσεις 
όταν κολλάτε τις κολλητικές 
επιφάνειες! Η εκ νέου αφαί-
ρεση και επικόλληση δεν 
είναι εφικτή.

Για ένα ασφαλές άδειασμα, 
σύμφωνα με τους κανόνες 
υγιεινής, απορρίψτε το 
περιεχόμενο του σάκου στη 
λεκάνη της τουαλέτας. 
Τραβήξτε έξω το κλειστό 
στόμιο εκκένωσης στο πίσω 
μέρος του μη υφασμένου 
σάκου. Προσέξτε να μην 
κρατάτε κατά λάθος τη 
γλωττίδα όταν τραβάτε προς 
τα έξω. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει το άνοιγμα του 
πώματος. Ανοίξτε το πώμα, 
ξεδιπλώστε προσεκτικά το 
στόμιο εκκένωσης και πιέστε 
τα πλαστικά στοιχεία. 
Το περιεχόμενο του σάκου 
εκρέει από το στόμιο εκκέ-
νωσης (Εικ. 11).

Διαφορά Soft-System/Clic-
System: 
Στο Soft-System η πλάκα 
βάσης και ο σάκος ενώνονται 
με τον κολλητικό σύνδεσμο. 
Ξεκινώντας από κάτω, κολλή-
στε τον σάκο στον δακτύλιο 
στερέωσης της πλάκας βάσης 
(Εικ. 10a). Βεβαιωθείτε πως οι 
γλωττίδες βρίσκονται η μια 
πάνω στην άλλη. Πιέστε τον 
σάκο ελαφρά κόντρα στην 
πλάκα βάσης.
Στο Clic-System η ένωση 
μεταξύ πλάκας βάσης και 
σάκου   πραγματοποιείται  
πιέζοντας τους δύο δακτυλί-
ους ασφάλισης μαζί (Εικ. 10b). 

Η πλάκα βάσης μπορεί να 
πιαστεί από το πίσω μέρος, 
έτσι ώστε να μην απαιτείται 
η άσκηση πίεσης στη στομία. 
Κατά το κούμπωμα του σάκου 
στην πλάκα βάσης πρέπει να 
ακουστεί ο χαρακτηριστικός 
ήχος.

•	Ο σάκος ειλεοστομίας του συστήματος δύο τεμαχίων προορί-
ζεται για μία χρήση, η περαιτέρω χρήση αυτού του προϊόντος 
μίας χρήσης ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για το χρήστη.

•	Χρησιμοποιείτε το αναγραφόμενο στις παρούσες οδηγίες 
χρήσης σύστημα φροντίδας STOMOCUR® μόνο για τον καθο-
ρισμένο σκοπό (βλέπε Προβλεπόμενη χρήση).

•	Το σύστημα ειλεοστομίας δύο τεμαχίων δεν πρέπει να απορρί-
πτεται στη λεκάνη της τουαλέτας. Απορρίπτετέ το στα οικιακά 
απορρίμματα.

•	Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα εφαρμογής, 
επικοινωνήστε με τον ειδικευμένο ιατρό σας ή τον θεραπευτή 
της στομίας σας.

•	Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών (συμβάν) σε σχέση με 
τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επικοινω-
νήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή, 
καθώς και με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

 Συνθήκες αποθήκευσης 
•	Αποθηκεύετε το προϊόν σε οριζόντια θέση εντός της συσκευ-
ασίας που παρέχεται.

•	Να αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και προστατευμένο 
από το φως.

Πλένετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά από κάθε 
εφαρμογή.

Εάν το άνοιγμα της οπής του συστήματος είναι πολύ μεγάλο, το 
δέρμα δεν θα καλυφθεί επαρκώς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
παρατεταμένη επαφή με τις εκκρίσεις της στομίας και, επομέ-
νως, σε ερεθισμούς του δέρματος και φλεγμονές. Για αυτόν τον 
λόγο, προσδιορίστε τη διάμετρο της στομίας σας πριν από την 
εφαρμογή (Εικ. 0). Τα προϊόντα μας διατίθενται επίσης σε εκ των 
προτέρων κομμένα μεγέθη οπών.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τις Ταινίες Στερέωσης 
STOMOCUR® για να εξασφαλίσετε επιπλέον κολλητική 
επιφάνεια.

Για να εξομαλύνετε τυχόν ανομοιογένειες και να αποφύ-
γετε δερματικά προβλήματα, μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε την Πάστα Προστασίας Δέρματος STOMOCUR® ή 
τους Δακτυλίους Προστασίας Δέρματος.

Οδηγίες χρήσης	 EL
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STOMOCUR®

Distribution
(EN) Distribution, (DE) Distribution, (CS) Distribuce, 
(DA) Distribution, (EL) Διανομή, (ES) Distribución, 
(FI) Jakelu, (FR) Distribution, (IT) Distribuzione, 
(NL) Distributie, (NO) Distribusjon, (PL) Dystrybucja, 
(PT) Distribuição, (RO) Distribuție, (RU) Дистрибуция, 
(SE) Distribution, (UK) збут, (ZH) 销售, (AR) التوزيــــع

 Saudi Arabia / السعودية
AJLAN & Bros Medical Company
Wadi Al Summan, Building No. 6960 – 3541
Al Olaya District
P.O.Box 42468 
11541 Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
ه الطبية كة عجلان واخوان �ش
يا عل شارع وادي الصمان مب�ن رقم 6960 حيي ال
يدي 11541 صندوق بريد 42468 الرمز ال�ب
ية السعودية عرب المملكة ال
+966 114665555
ajlan@ajlanbros.com 
www.abilitii.sa

Schweiz / Switzerland
all4care ag
Route du Verney 18
1070 Puidoux
Schweiz
+41 (0) 58 255 12 33
info@all4care.ch
www.all4care.ch

Belgium
AllweCare Belgium Bvba
Grote Markt 28
B-3200 Aarschot
Belgium
+31 (0) 24 67 77 800
office@allwecare.be
www.allwecare.be

Ελλάδα / Greece
ASSIST HOMECARE
Βεργίνας 40
55535, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
+30 2312 311354
info@assisthomecare.gr
www.assisthomecare.gr

Česká republika / Czech Republic
DISTRIMED s.r.o.
Havlíčkova 190/12
737 01 Český Těšín
Česká republika
+420 (0) 55 87 12 577
stomie@distrimed.cz
www.distrimed.cz

中华人民共和国 / People’s Republic of China
Guangxi Sibeide Medical Co. Ltd.
F4&F5, Building 1
Hongxiang Standard Factory, No.2
Hongli Road
Nanning, Guangxi
People’s Republic of China
+(86) 771 48 75 549
gxzz@vip.163.com

Shqiperia / Albania 
Mega Store shpk Tirane
Lagjja Katund I Ri, Njesia Administrative Kashar
Rr “Sadik Staveleci”, Godina Nr.16
1051 Kashar, Tirane
Shqiperia
+355 68 20 87 993
medicamenta@medicamenta.al
www.medicamenta.al

United Kingdom
Oakmed Limited
Unit B, The I O Centre
Barn Way
Lodge Farm
Industrial Estate
Northampton NN5 7UW
United Kingdom
+44 (0) 1604 586 529
info@oakmed.co.uk
www.oakmed.co.uk

Danmark / Denmark 
OneMed A/S 
Kappa 3
8382 Hinnerup
Denmark
+45 86 109 109
info.dk@onemed.com

România / Romania
PHARMA TELNET S.R.L.
Bd. Maresal Averescu Alexandru nr.13, 
Bl.7, Sc.B, Ap.12, Sector 1, Bucuresti, 011454
România
+40 (0) 21 250 06 20
office@pharmatelnet.ro
www.pharmatelnet.ro

Polska / Poland 
Pofam Poznań Sp.z o.o.
ul. Lindego 6
60-573 Poznań
Polska
+48 (0) 61 845 69 00
office@pofam.poznan.pl
www.pofam.poznan.pl

Österreich / Austria
Quadramed
Quadramed-Haas OG
office@quadramed.at
www.quadramed.at

香港 / Hong Kong
Solutions Health Care Products & Services Ltd.
Rm. 1104-05, 11/F., Capitol Centre
5-19 Jardine`s Bazaar 
Causeway Bay
Hong Kong
+852 2273 8233
cs@solutions-healthcare.com.hk
eshop.solutions-healthcare.com.hk

Italia / Italy
SVAS BIOSANA S.P.A.
Via Trentola, 7
80049 Somma, Vesuviana (Na)
Italia
+39 (0) 08 18 99 54 11
svas.biosana@svas.it
www.svas.it

Україна / Ukraine
Дистриб’ютор
ДП «Пофам Україна»
Україна, 79010 М. Львів
Вул. Пекарська 35/2
+380 (0) 32 / 276-89-04

Two-piece ileostomy system
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For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft 
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16
12489 Berlin, Deutschland
www.forlife.info
Service-Hotline: 0800-786 662 87
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Todelt ileostomipose
Hva den brukes til: Ileostomiposer er til mennesker med 
utlagt tarm. Ileostomiposer samler opp fortrinnsvis flytende 
avføring og er ment for engangsbruk. Den kan glattes ut, det 
vil si poseinnholdet kan tømmes via en utgang. Med den 
todelte ileostomiposen skiftes posen regelmessig, basepla-
ten kan forbli på huden i lengre tid.

Les bruksanvisningen grundig fordi den inneholder viktig 
informasjon om bruken av STOMOCUR®-produktene.

Bruk en saks og klipp opp 
åpningen til hovedbeskyttel-
sen i samme størrelse som din 
stomi (Fig. 1).

Ta hensyn til den markerte 
grensen for hvor mye du 
maksimalt kan klippe ut av 
hudbeskyttelsesplaten.

 Ikke fjern utklippsfolien før 
du klipper den til.

Lukk utgangen til stomiposen 
før du setter den på.

Brett inn utgangen med hjelp 
av plastelementene i retning 
mot borrelåsen (Fig. 2).

Deretter presser du begge 
borrelåsdelene godt mot 
hverandre (Fig. 3).

Dersom du fortsetter å brette 
den lukkede utgangen, kan 
den stikkes under posemate-
rialet (Fig. 4).

STOMOCUR® ileostomiposer 
er utstyrt med et filter, der 
gass filtreres gjennom og kan 
slippe ut.

Tips: De medfølgende filter-
klistremerkene brukes til å 
beskytte filteret mot fuktig-
het (dusjing, bading osv.) og 
garanterer dermed funksjo-
naliteten.

Hårfjerning (ved behov): Dekk 
til stomien med en kompress/
engangsklut. For å unngå 
personskader, barberer du 
forsiktig fra stomien og uto-
ver (Fig. 5).

Rengjør huden rundt stomien 
med vann og en engangsklut, 
(i bevegelser mot stomien – 
Fig. 6) og klapp området tørt.

Ikke bruk fuktighetsgivende 
produkter. De kan redusere 
klebeevnen til hudbeskyttel-
sen.

Tips: Ved fuktig eller våt hud, 
kan du bruke STOMOCUR® 
hudbeskytelsespudder. Det 
binder fuktighet.

For å øke hudbeskyttelsens 
klebeevne, bør du varme den 
opp til kroppstemperatur.
Deretter fjerner du klippe- 
hjelpemiddelet til hudbeskyt-
telsesplaten (Fig. 7). 
Ikke berør limsiden. Det redu-
serer klebeevnen.
Legg åpningen på hudbeskyt-
telsen i underkant av stomien. 
Fest den til forsiktig til huden 
rundt stomien og begynn 
nedenfra (Fig. 8).

Deretter trykker du forsiktig 
med fingeren på baksiden av 
limsidene rundt stomien.

STOMOCUR® Soft System:
Før baseplaten og posen føres 
sammen, må du kontrollere at 
platen er tørr og ren.
Fjern dekkfolien fra klebefla-
ten på posen (Soft-System, 
Fig. 9). Ikke berør limsiden. Det 
reduserer klebeevnen.

Etter at du har tømt ileosto-
miposen, kan du rengjøre 
den åpnede utgangen med 
en myk engangsklut. (Fig. 12). 
Utgangen må renses så langt, 
at det ikke kommer avføring 
ut av utgangen når den bret-
tes sammen igjen.

Deretter kan du lukke utgan-
gen igjen som beskrevet 
tidligere.

Baseplaten til det todelte 
posesystemet er beregnet til 
flere poseskift. Før du fjerner 
posen, må  du sørge for at 
poseinnholdet er tømt. 
Når man skifter ileostomi-
pose, må baseplaten holdes 
fast. Trekk i fliken på låse-
ringen for å skille posen fra 
platen (Fig. 13). 
For lettere å fjerne baseplaten 
kan du trykke på huden rundt 
stomien.

A: Løsne de øverste hjørnene 
(merket med 1) på beskyt-
telsespapiret på sidene og 
brett dem ned.
B: Trekk av beskyttelsespa-
piret med skrift på (merket 
med 2).
 

 Pass på at du fjerner 
beskyttelsespapiret fra hud-
beskyttelsesringen.

C: Ta tak i sidestrimlene og 
hold klebeflatene i en lett 
vinkel mot kroppen. Begynn 
nederst og trykk klebeflatene 
grundig mot huden.

D: Deretter trekker du beskyt-
telsespapiret av sidestrimlene 
fullstendig.

E: Til slutt fjerner du beskyt-
telsespapiret fra baksiden av 
plasteret.

Merknad: Pass på at det ikke 
oppstår folder når du kleber 
på klebeflatene! Det er ikke 
mulig å ta av og feste klebe-
flatene på nytt.

En hygienisk og sikker tøm-
ming skjer ved at poseinnhol-
det tømmes i toalettet. 
Trekk frem den lukkede utgan-
gen fra bak posematerialet. 
Sørg for at du ikke utilsiktet 
holder fast klaffen når du hen-
ter den frem. Dette kan åpne 
låsen. Åpne låsen, brett utgan-
gen forsiktig opp og trykk 
sammen plastelementene. 
Innholdet i posen flyter ut av 
utgangen (Fig. 11).

Forskjell Soft-System og 
Clic-System: 
Ved Soft-System blir base-
platen og posen ført sammen 
med klebeforbindelsen. 
Begynn nedenfra og kleb 
posen på fikseringsringen på 
baseplaten (Fig. 10a). Sørg 
for at flikene ligger over hver-
andre. Press posen lett mot 
baseplaten.
Ved Clic-System skjer sam-
menføringen av baseplate og 
pose ved å trykke de to låse-

ringene sammen i hverandre 
(Fig. 10b). Baseplaten kan 
gripes bak slik at det ikke må 
utøves noe trykk på stomien. 
Du skal høre at posen klikker 
på plass i baseplaten.

•	 Ileostomiposen i det todelte systemet er beregnet til engangsbruk. Dersom 
den brukes flere ganger, kan det bety en potensiell risiko for brukeren.

•	Bruk STOMOCUR® behandlingssystemet kun til det angitte formålet (se 
beregnet formål) slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

•	Den todelte ileostomiposen må ikke kastes i toalettet. Den skal behandles 
som restavfall.

•	Ved spørsmål eller problemer med bruken, kan du kontakte fastlegen eller 
stomaspesialisten din.

•	Ved alvorligere skader (hendelser) i sammenheng med bruk av dette medi-
sinske produktet, må du ta kontakt med din lokale forhandler, produsent 
samt den lokale ansvarlige myndighet.

 Oppbevaring 
•	Produktet skal oppbevares horisontalt i tilhørende emballasje.
•	Må lagres kjølig, tørt og mørkt.

Vask hendene grundig før og etter hver bruk.

Dersom hullet på posen er for stort, er  ikke huden til-
strekkelig tildekket. Dette kan føre til lengre kontakt med 
avføring fra stomien, noe som igjen kan føre til hudirritas-
joner og betennelser. Du må derfor kontrollere diameteren 
til stomien før bruk (Fig. 0). Våre produkter er også tilgjen-
gelige med ferdigstansede hull.

Tips: For å oppnå ekstra limflate, bruker du STOMOCUR® 
tape.

For å utligne ujevnheter og unngå hudproblemer kan du 
bruke STOMOCUR® hudbeskyttelsessalve eller hudbes-
kyttelsesringer.

Dwuczęściowy system do pielęgnacji 
ileostomii
Cel zastosowania: Worki ileostomijne są przeznaczone dla 
ludzi ze sztucznym odbytem brzusznym. Worki ileostomijne 
służą do zbierania przede wszystkim płynnych wydzielin i są 
przeznaczone do jednorazowego użytku. Zawartość worka 
może być opróżniona przez ujście. W przypadku dwuczę-
ściowego systemu do pielęgnacji ileostomii worek należy 
regularnie wymieniać, a płytka może pozostać na skórze 
przez dłuższy czas.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ 
zawiera ona ważne informacje dotyczące postępowania 
z produktami STOMOCUR®.

Za pomocą nożyczek wytnij 
otwór przylepca odpowiednio 
do wielkości stomii (rys. 1).

Zwracaj przy tym uwagę na 
oznaczenie maksymalnego 
wycięcia na płytce stomijnej.

 Przed wycinaniem nie 
usuwać folii zabezpieczającej.

Przed założeniem zamknij 
ujście worka ileostomijnego.

W tym celu zagnij ujście za 
pomocą elementów z two-
rzywa sztucznego w kierunku 
zapięcia na rzep (rys. 2).

Następnie starannie dociśnij 
do siebie oba elementy zapię-
cia na rzep (rys. 3).

Dalsze zaginanie zamkniętego 
ujścia pozwala schować go za 
włókniną worka (rys. 4).

W o r k i  i l e o s t o m i j n e 
STOMOCUR® są wyposażone 
w filtr, przez który odfiltrowy-
wane i usuwane są gazy.

Wskazówka: Dostarczone 
zatyczki do filtra służą do 
zabezpieczenia go przed wil-
gocią (w czasie kąpieli pod 
prysznicem, w  wannie itp.)  
i gwarantują dzięki temu jego 
prawidłowe działanie.

Usuwanie owłosienia (w razie 
konieczności): Zakryj stomię 
kompresem / chusteczką jedno- 
razową. Aby uniknąć urazów 
podczas golenia, wykonuj 
ostrożne ruchy w kierunku od 
stomii (rys. 5).

Oczyść skórę wokół stomii, 
używając wody i chusteczki 
jednorazowej (wykonując 
ruchy w stronę stomii – 
rys. 6),  a następnie osusz 
skórę.

Nie stosuj przy tym środków 
natłuszczających, ponieważ 
mogą utrudnić przyklejanie 
się przylepca do skóry.

Wskazówka: W przypadku 
wilgotnej lub zmoczonej skóry 
możesz użyć pudru ochron-
nego do skóry STOMOCUR®. 
Wiąże on wilgoć.

Aby poprawić przyczepność 
przylepca, ogrzej go do tem-
peratury ciała.
Następnie usuń szablon do 
wycinania otworu płytki przy-
lepca (rys. 7). 
Aby zapewnić przyczepność, 
unikaj dotykania powierzchni 
przylegania.
Przystaw wycięcie płytki przy-
lepca do dolnej krawędzi sto-
mii. Rozpoczynając od dolnej 
części ostrożnie przyklej go 
wokół stomii (rys. 8).
Na zakończenie wygładź pal-
cami przylepiec, przyciskając 
go delikatnie wokół stomii.

System STOMOCUR® Soft:
Przed połączeniem płytki 
i worka, zwróć uwagę, aby 
płytka była czysta i sucha.
Usuń folię ochronną z war-
stwy przylepnej worka (sys-
tem Soft, rys. 9). Aby zapewnić 
przyczepność, unikaj dotyka-
nia powierzchni przylegania.

Po opróżnieniu worka ileo- 
stomijnego można oczyścić 
otwarte ujście za pomocą 
miękkiej chusteczki jednora-
zowej (rys. 12). Ujście powinno 
zostać przy tym oczyszczone 
na tyle głęboko, aby podczas 
składania nie wydostawały się 
żadne wydzieliny z ujścia.

Następnie można ponow-
nie zamknąć ujście zgodnie  
z wcześniejszym opisem.

Budowa płytki dwuczęścio-
wego systemu stomijnego 
umożl iwia wielokrotną 
wymianę worka. Przed zdję-
ciem worka sprawdzić, czy 
jego zawartość została usu-
nięta. 
Podczas wymiany worka ileo- 
stomijnego płytkę należy 
mocno przytrzymać. Pocią-
gnąć języczek znajdujący się 
na pierścieniu wciskowym, 
aby oddzielić worek od płytki 
(rys. 13). 
Aby łatwiej usunąć płytkę 
przylepca, można uciskać 
skórę wokół stomii.

A: Odklej i zagnij papier 
ochronny z górnych narożni-
ków bocznych (1).
B: Teraz oderwij zadrukowaną 
część papieru ochronnego (2).
 

 Należy pamiętać o usunię-
ciu papieru osłonowego z 
pierścienia zabezpieczającego 
skórę.

C: Złap za boczne paski i przy-
trzymaj ich lekko odsłoniętą 
warstwę przylepną w kie-
runku skóry. Rozpoczynając 
od dołu, dociśnij ostrożnie 
warstwę przylepną do skóry.

D: Następnie odklej całkowicie 
papier ochronny z bocznych 
pasków.

E: Na zakończenie usuń papier 
ochronny z tylnej części przy-
lepca.

Wskazówka: Należy zwrócić 
uwagę, aby podczas nakle-
jania przylepca na skórę nie 
powstała żadna fałda! Nie 
ma możliwości odklejenia  
i ponownego przyklejenia.

Higieniczne i bezpieczne 
usunięcie zawartości worka 
polega na opróżnieniu go do 
toalety. 
Wyjmij zapięcie spod włók-
niny worka. Zwróć uwagę 
na to, aby nie przytrzymać 
niechcący „języczka” podczas 
wyjmowania. Może to pro-
wadzić do otwarcia zamknię-
cia. Otworzyć zamknięcie, 
ostrożnie odwinąć ujście i 
jednoczeście nacisnąć ujśćia 
z tworzywa sztucznego. 
Zawartość worka wypływa 
przez ujście (rys. 11).

Różnica między systemem 
Soft a Clic: 
W przypadku systemu Soft 
płytka i worek są połączone 
za pomocą taśmy przylepnej. 
Rozpoczynając od dolnej czę-
ści, przyklej worek do pierście-
nia mocującego płytki (rys. 
10a). Zwróć uwagę na to, czy 
języczki nachodzą na siebie. 
Delikatnie dociśnij worek do 
płytki.
W przypadku systemu Clic 
płytka i worek połączone są ze 
sobą przez dociśnięcie do sie-
bie dwóch pierścieni zacisko-
wych (rys. 10b). Płytkę można 
chwytać od tyłu, dzięki czemu 

nie ma potrzeby naciskania 
na stomię. Zatrzaskiwanie się 
worka na płytce powinno być 
słyszalne.

•	Dwuczęściowy system z workiem ileostomijnym jest przeznaczony do 
jednorazowego użytku i dalsze użycie tego produktu może stanowić 
potencjalne ryzyko dla użytkownika.

•	Opisany w niniejszej instrukcji obsługi system do pielęgnacji stomii 
STOMOCUR® należy wykorzystywać wyłącznie do określonego celu 
(patrz cel zastosowania).

•	Dwuczęściowego systemu do pielęgnacj i  i leostomii  nie 
wolno wyrzucać do toalet y.  Należy go usuwać razem  
z odpadami domowymi.

•	W razie pytań lub problemów z użyciem należy skontaktować się ze 
swoim lekarzem specjalistą lub pielęgniarką stomijną/ pielęgniarzem 
stomijnym.

•	W przypadku ciężkich obrażeń (wypadek) w związku z użyciem niniej-
szego produktu medycznego proszę skontaktować się z lokalnym sprze-
dawcą lub producentem oraz z odpowiednim urzędem lokalnym.

 Warunki przechowywania 
•	Przechowywać produkt w pozycji poziomej w odpowiednim opakowaniu.
•	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem.

Przed i po każdym użyciu należy starannie umyć dłonie.

W przypadku wycięcia zbyt dużego otworu skóra nie jest 
wystarczająco zakryta. Może dojść do dłuższego kontaktu 
z wydzielinami ze stomii, a w wyniku tego do podrażnień 
i zapaleń skóry. Dlatego przed użyciem sprawdź średnicę 
swojej stomii (rys. 0). Nasze produkty są też dostępne ze 
wstępnie wytłoczonymi otworami.

Wskazówka: Aby zapewnić dodatkową powierzchnię przy-
lepną, użyj pasków mocujących STOMOCUR®.

Aby wyrównać nierówności i zapobiec podrażnieniu skóry, 
możesz użyć pasty ochronnej do skóry STOMOCUR® lub 
pierścieni zabezpieczających skórę.

Dispositivo de ileostomia de duas peças
Finalidade: Os sacos de ileostomia foram concebidos para 
pessoas com uma abertura artificial para saída do intestino. 
Os sacos de ileostomia são usados para a recolha de fezes 
preferencialmente líquidas e destinam-se a uma única utiliza-
ção. Eles podem ser esvaziados, ou seja, o conteúdo do saco 
pode ser retirado através de um dreno. Com o dispositivo de 
ileostomia de duas peças, o saco pode ser trocado sempre 
que necessário, podendo a placa base permanecer colada ao 
corpo durante mais tempo.

Leia atentamente as instruções de utilização. Estas 
contêm informações importantes sobre a utilização dos 
seus produtos STOMOCUR®.

Com a ajuda de uma tesoura, 
recorte a abertura do pro-
tetor cutâneo à medida do 
tamanho do seu estoma 
(fig.1).

Preste atenção ao corte 
máximo permitido, identi-
ficado na placa do protetor 
cutâneo.

 Não destacar a película 
protetora antes de efetuar o 
corte.

Antes da aplicação, feche o 
dreno do saco de ileostomia.

Para tal, dobre o dreno, com 
a ajuda dos elementos de 
plástico, na direção do fecho 
aderente (fig. 2).

Em seguida, pressione cuida-
dosamente ambas as partes 
da tira aderente, colocadas 
uma por cima da outra (fig. 3).

Dobrando novamente o dreno 
fechado, este pode ser inse-
rido atrás do velo do saco 
(fig. 4).

Os sacos de ileostomia 
STOMOCUR® estão equipados 
com um filtro, através do qual 
os gases são filtrados e por 
onde podem ser eliminados.

Dica: Os adesivos do filtro 
fornecidos são utilizados para 
proteger o filtro da humidade 
(chuveiros, banhos, etc.) e, 
deste modo, garantir a fun-
cionalidade.

Remoção de pelos/cabelos 
(sempre que necessário): 
Cubra o estoma com uma 
compressa/toalhete descar-
tável. A fim de evitar feri-
mentos, os movimentos de 
corte para longe do estoma 
(fig. 5) devem ser efetuados 
com cuidado.

Limpe a pele à volta do 
estoma com água e um toa-
lhete descartável (movimen-
tos na direção do estoma 
– fig.6) e seque a área.

Não utilize produtos que dei-
xem uma película de gordura, 
pois isso pode reduzir a ade-
rência do protetor cutâneo.

Dica: Em caso de pele húmida 
ou molhada, pode utilizar 
o pó de proteção cutânea 
STOMOCUR®. Este ajuda a 
absorver a humidade.

Para ajudar a aderência do 
protetor cutâneo, aqueça-o à 
temperatura do corpo.
Por fim, remova o dispositivo 
auxiliar de corte da placa do 
protetor cutâneo (fig. 7). 
Para garantir a aderência, 
evite tocar nas superfícies 
aderentes.
Posicione a abertura da 
placa do protetor cutâneo na 
extremidade inferior do seu 
estoma. De baixo para cima, 
cole-a cuidadosamente na 
pele periestomal (fig.8).

Finalmente, passe os dedos 
sobre a parte de trás da super-
fície adesiva e pressione-a sua-
vemente em torno do estoma.

Sistema Soft STOMOCUR®:
Antes de unir a placa base e 
o saco, certifique-se de que a 
placa base se encontra seca 
e limpa.
Retire a película protetora da 
parte adesiva do saco (sis-
tema Soft, fig. 9). Para garan-
tir a aderência, evite tocar nas 
superfícies aderentes.

Depois de o saco de ileos-
tomia ter sido esvaziado, 
o dreno aberto pode ser limpo 
com um toalhete descartável 
macio (fig.12). O dreno deve 
ser limpo de modo a que 
não saiam excreções ao ser 
dobrado.

Por fim, o  dreno pode ser 
novamente fechado, tal como 
anteriormente descrito.

A placa base nos dispositivos 
de ostomia de duas peças 
foi concebida para suportar 
várias trocas do saco. Antes 
de remover o saco, tenha o 
cuidado de esvaziar o respe-
tivo conteúdo. 
Ao trocar o saco de ileosto-
mia, manter a placa base bem 
presa. Para separar o saco da 
placa, puxe pela aba de remo-
ção no aro de encaixe (fig. 13). 
Para uma melhor remoção da 
placa base, a pele em volta do 
estoma pode ser pressionada.

A: Desprenda os cantos supe-
riores (identificados com o 
n.º 1) do papel protetor lateral 
e dobre-os.
B: Retire agora o papel prote-
tor estampado (identificado 
com o n.º 2).
 

 Certifique-se de que 
remove o papel protetor do 
aro de proteção cutânea.

C: Segure nas tiras laterais 
com a superfície adesiva 
ligeiramente inclinada para o 
corpo. Começando pela parte 
inferior, pressione cuidado-
samente a superfície adesiva 
contra a pele.

D: Em seguida, remova com-
pletamente o papel protetor 
das tiras laterais.

E: Por fim, remova o papel 
protetor na parte de trás do 
adesivo.

Nota: Certifique-se de que 
não se formam pregas ou 
rugas ao colar as superfícies 
adesivas! Não é possível 
remover e colar novamente.

O esvaziamento higiénico e 
seguro é efetuado através da 
eliminação do conteúdo do 
saco na sanita. 
Puxe o dreno fechado, na 
parte de trás do velo do saco. 
Tenha cuidado para não 
segurar inadvertidamente na 
aba ao puxar. Isto pode levar 
à abertura do fecho. Abra o 
fecho e desdobre cuidadosa-
mente o dreno e pressione os 
elementos de plástico. 
O conteúdo do saco vaza pelo 
dreno (fig. 11).

Diferenças entre o sistema 
Soft e o sistema Clic: 
No sistema Soft, a placa base 
e o saco são ligados através de 
um adesivo. 
Começando a partir de baixo, 
cole o saco no aro de fixa-
ção da placa base (fig.10a). 
Certifique-se de que as abas 
ficam sobrepostas. Pressione 
ligeiramente o saco contra a 
placa base.
No sistema Clic, o  encaixe 
da placa base no saco faz-se 
pressionando os dois aros de 
encaixe um contra o outro 

(fig. 10b). A placa base pode 
ser agarrada a partir de trás, 
evitando a sujeição do estoma 
a qualquer tipo de pressão. 
O  encaixe do saco na placa 
base deverá ser audível.

•	O saco de ileostomia de sistema de duas peças destina-se a ser utilizado 
apenas uma vez, uma utilização adicional deste produto descartável pode 
representar um potencial risco para o seu utilizador.

•	Utilize o dispositivo de ostomia STOMOCUR® especificado neste manual 
de instruções exclusivamente para o fim indicado (ver finalidade).

•	O dispositivo de ileostomia de duas peças não pode ser eliminado na 
sanita. Elimine-o juntamente com o lixo doméstico.

•	Se tiver alguma dúvida ou problema com a aplicação, contacte o seu 
médico especialista ou terapeuta de estoma.

•	No caso de ferimentos graves (incidentes) relacionados com o uso deste 
dispositivo médico, contacte o seu revendedor local ou o fabricante e 
ainda a respetiva autoridade competente a nível local.

 Condições de armazenamento 
•	Por favor, armazene o produto horizontalmente na respetiva caixa de 

cartão.
•	Armazenar num local seco e abrigado da luz.

Lave as mãos cuidadosamente antes e depois de cada 
aplicação.

Se a abertura do orifício for muito grande, a pele não 
ficará suficientemente coberta. Daqui poderá resultar um 
contacto prolongado com excreções estomais causando 
irritação cutânea e inflamação. Por essa razão, antes de 
colocar o saco, meça o diâmetro do seu estoma (fig.0). 
Os nossos produtos também estão disponíveis com tama-
nhos de orifícios pré-perfurados.

Dica: Para obter uma superfície aderente adicional, utilize 
tiras de fixação STOMOCUR®.

Para compensar irregularidades e evitar problemas de 
pele, pode usar pasta de proteção cutânea ou aros de 
proteção cutânea STOMOCUR®.

Sistem stomic pentru ileostomie din 
două componente
Utilizarea prevăzută: Sacii pentru ileostomie sunt con-
cepuți pentru persoanele cu anus artificial. Sacii pentru 
ileostomie sunt utilizați pentru colectarea excrețiilor pre-
ponderent vâscoase și sunt de unică folosință. Se pot goli 
prin strângere, conținutul sacului putând fi evacuat. În cazul 
sacului ileostomic din două componente sacul se schimbă 
periodic, însă flanșa poate să rămână pe piele pentru o 
perioadă mai lungă.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, 
deoarece acestea conțin informații importante despre 
utilizarea produselor STOMOCUR®.

Tăiați cu foarfeca orificiul pro-
tecției pentru piele în funcție 
de dimensiunea stomei dvs. 
(Fig. 1).

Respectați posibilitatea 
maximă de decupare marcată 
a plăcii de protecție a pielii.

 Nu îndepărtați folia de 
tăiere înainte de decupare.

Închideți evacuarea sacului 
pentru ileostomie înainte de 
aplicare.

Pentru aceasta, pliați evacua-
rea cu ajutorul elementelor de 
plastic în direcția închiderii cu 
adeziv (Fig. 2).

După aceea, presați cu grijă 
cele două piese cu adeziv una 
pe cealaltă (Fig. 3).

Prin plierea în continuare a 
evacuării închise, aceasta 
poate fi introdusă în spatele 
materialului nețesut al sacu-
lui (Fig. 4).

Sacii pentru ileostomie 
STOMOCUR® sunt echipați 
cu un filtru prin intermediul 
căruia gazele sunt filtrate și 
pot fi evacuate.

Sfat: Autocolantele furnizate 
pentru filtru servesc protejării 
filtrului contra umidității (duș, 
baie etc.) și garantează, astfel, 
funcționalitatea.

Îndepărtarea pilozității (dacă 
este necesar): Acoperiți 
stoma cu o compresă/șerve-
țel de unică folosință. Pentru 
a evita rănile, efectuați cu 
atenție mișcările de radere a 
pilozității, începând dinspre 
stomă (Fig. 5).

Curățați pielea din jurul sto-
mei cu apă și un șervețel de 
unică folosință (mișcare înspre 
stomă – Fig. 6) și uscați zona 
prin tamponare.

Nu folosiți produse grase, 
deoarece pot reduce ade-
rența protecției pentru piele.

Sfat: Pe pielea umedă, 
respectiv udă, puteți utiliza 
pudra de protecție pentru 
piele STOMOCUR®. Aceasta 
absoarbe umiditatea.

Pentru a favoriza aderența 
protecției pentru piele, încăl-
ziți-l la temperatura corpului.
Îndepărtați folia de decupare 
al plăcii de protecție a pielii 
(Fig. 7). 
Pentru a asigura aderența, 
evitați atingerea suprafețelor 
adezive.
Așezați decupajul plăcii de 
protecție a pielii pe margi-
nea inferioară a stomei dvs. 
Lipiți-l cu grijă, începând de 
jos, pe pielea din jurul stomei 
dvs. (Fig. 8).
După aceea, treceți cu dege-
tele peste partea posteri-

oară a suprafeței aderente 
și apăsați-o cu grijă în jurul 
stomei dvs.

STOMOCUR® Soft-System:
Înainte de a asambla flanşa cu 
sacul, aveți grijă ca flanşa să 
fie uscată și curată.
Îndepărtați folia de acoperire 
de pe suprafața aderentă a 
sacului (Soft-System, Fig. 9). 
Pentru a asigura aderența, 
evitați atingerea suprafețelor 
adezive.

După golirea sacului ileos-
tomic, evacuarea deschisă 
poate fi curățată cu un șerve-
țel moale de unică folosință 
(Fig. 12). Pentru aceasta, 
evacuarea se va curăța până 
când la pliere nu mai iese nicio 
excreție din evacuare.

După aceea, evacuarea se 
poate reînchide conform 
descrierii anterioare.

Flanşa pentru sistemul stomic 
din două componente este 
concepută pentru schimba-
rea sacului de mai multe ori. 
Înainte de eliminarea sacului, 
aveți grijă să fi golit conținutul 
sacului. 
La schimbarea sacului ileos-
tomic, mențineți fix de flanşa. 
Trageți de benzile de pe inelul 
cu înclichetare, concepute în 
acest sens, pentru a desface 
sacul de pe flanşa (Fig. 13). 
Pentru o îndepărtare mai 
ușoară a plăcii de bază, puteți 
apăsa pielea din jurul stomei.

A: Desprindeți colțurile 
superioare (marcate cu 1) ale 
hârtiei laterale de acoperire și 
îndoiți-le.
B: Acum, desprindeți hârtia 
de acoperire inscripționată 
(marcată cu 2).
 

 Asigurați-vă că ați îndepăr-
tat hârtia de acoperire a inelu-
lui de protecție a pielii.

C: Prindeți benzile laterale și 
țineți suprafața aderentă ușor 
oblic față de corp. Începând 
cu partea de jos, apăsați cu 
grijă suprafața aderentă pe 
piele.

D: După aceea, desprindeți 
complet hârtia de acoperire 
de pe benzile laterale.

E: La final, îndepărtați hârtia 
de acoperire de pe partea 
posterioară a protectorului.

Indicație: Aveți grijă ca la 
lipirea suprafețelor adezive 
să nu se formeze cute! Nu 
este posibilă îndepărtarea și 
lipirea din nou.

Golirea igienică și în siguranță 
se face prin eliminarea conți-
nutului sacului în vasul de 
toaletă. 
Desfaceți evacuarea închisă 
din spatele materialului nețe-
sut al sacului. Aveți grijă ca la 
desfacere să nu apăsați acci-
dental banda. Aceasta poate 
duce la deschiderea sistemu-
lui de închidere. Deschideți 
sistemul de închidere, depliați 
cu grijă evacuarea și presați 
unul pe celălalt elementele 
din plastic. 
Conținutul sacului se scurge 
prin evacuare (Fig. 11).

Diferență Soft-System/
Clic-System: 
La Soft-System flanşa și sacul 
se asamblează prin închidere 
cu scai. 
Începând de jos, lipiți sacul 
pe inelul de fixare al plăcii 
de bază (Fig. 10a). Aveți grijă 
ca benzile să stea una peste 
cealaltă. Apăsați ușor sacul 
pe flanşa.
La Clic-System asambla-
rea flanşei cu sacul se face 
prin împingerea inelelor cu 
înclichetare unul în celălalt 
(Fig. 10b). Flanşa se poate 
prinde prin spate, astfel încât 

să nu se exercite presiune pe 
stomă. Înclichetarea sacului în 
flanşa trebuie să fie audibilă.

•	Sacul ileostomic al sistemului cu două componente este de unică folo-
sință; reutilizarea acestui produs de unică folosință poate prezenta un 
risc potențial pentru utilizator.

•	Vă rugăm să utilizați sistemul stomic STOMOCUR® indicat în aceste 
instrucțiuni de utilizare doar în scopul indicat (vezi utilizarea prevăzută).

•	Sacul ileostomic din două componente nu se va arunca în WC. Vă rugăm 
să aruncați produsul la gunoiul menajer.

•	Dacă aveți întrebări sau probleme în utilizare, vă rugăm să luați legătura 
cu medicul dvs. specialist sau cu stomatoterapeutul dvs.

•	În caz de leziuni grave (incidente) legate de utilizarea acestui dispozitiv 
medical, vă rugăm să contactați atât distribuitorul dvs. local sau produ-
cătorul, cât și autoritatea dvs. locală.

 Condiții de depozitare 
•	Vă rugăm să depozitați acest produs în poziție orizontală, în ambalajul 

de carton prevăzut.
•	A se depozita într-un loc răcoros, uscat și protejat împotriva luminii.

Înainte și după fiecare utilizare, spălați-vă temeinic 
mâinile.

În cazul unui orificiu prea mare al sacului, pielea nu este 
acoperită suficient. Se poate ajunge la contact prelungit cu 
excrețiile din stomă și astfel pot să apară iritații sau infla-
mații ale pielii. De aceea, înainte de utilizare, determinați 
diametrul stomei dvs (Fig. 0). Produsele noastre sunt dispo-
nibile și cu dimensiuni predecupate ale orificiului.

Sfat: Pentru a obține o suprafață aderentă suplimentară, 
utilizați benzile de fixare STOMOCUR®.

Pentru a uniformiza denivelările și pentru a preveni proble-
mele la nivelul pielii, puteți utiliza pasta pentru protecția 
pielii STOMOCUR® sau inelele pentru protecția pielii.

Двухкомпонентный комплект 
для илеостомии
Назначение. Илеостомные мешки разработаны для 
больных с искусственным задним проходом. Илеостом-
ные мешки служат приемниками для преимущественно 
жидких выделений и рассчитаны на одноразовое исполь-
зование. Эти мешки пригодны для опорожнения, т. е. 
их можно опорожнять через дренажное отверстие. При 
использовании двухкомпонентного комплекта для иле-
остомии необходимо регулярно заменять мешок, а осно-
вание может оставаться на коже длительное время.

Просим вас внимательно прочесть инструкцию по 
эксплуатации, поскольку она содержит важную 
информацию об использовании ваших изделий 
STOMOCUR®.

При помощи ножниц вы-
режьте в защитной пластине 
отверстие в соответствии с 
размером стомы (рис. 1).

При этом обращайте внима-
ние на максимальную обо-
значенную область выреза 
в защитной пластине.

 Не удаляйте пленку до 
вырезания.

Перед прикреплением 
закройте дренажное отвер-
стие илеостомного мешка.

Для этого сложите отверстие 
с помощью пластиковых 
элементов в направлении 
застежки-липучки (рис. 2).

Затем аккуратно прижмите 
обе части застежки-липучки 
друг к другу (рис. 3).

Свернув закрытое отвер-
стие еще несколько раз, 
можно поместить его под 
флизелиновый мешок 
(рис. 4).

Илеос томные мешки 
STOMOCUR® имеют фильтр 
для фильтрации и выпуска 
газов.

Совет. Входящие в комплект 
наклейки на фильтр служат 
для его защиты от влаги (в 
душе, ванной и т. д.) и таким 
образом обеспечивают его 
функциональность.

Удаление волос (если это 
необходимо). Накройте 
стому компрессом/однора-
зовой салфеткой. Во избе-
жание порезов аккуратно 
перемещайте лезвие 
бритвы по направлению от 
стомы (рис. 5).

Очистите кожу вокруг стомы 
при помощи воды и однора-
зовой салфетки (двигайтесь 
по направлению к стоме 
— рис. 6) и промокните ее 
насухо.

Не используйте для этого 
средства с увлажняющим 
эффектом, так как они могут 
ухудшить адгезию защитной 
пластины.

Совет. На  влажную или 
склонную к выделению 
влаги кожу можно нане-
сти защитную пудру 
STOMOCUR®. Она обладает 
связывающим влагу эффек-
том.

Для улучшения адгезивных 
свойств защитной пластины 
нагрейте ее до температуры 
тела.
Затем удалите трафарет 
для выреза в защитной 
пластине (рис. 7). 
Для достижения оптималь-
ной адгезии старайтесь не 
прикасаться к адгезивным 
поверхностям.
Положите вырезанную 
часть защитной пластины 
на нижний край стомы. 
Осторожно приклейте ее к 
коже вокруг стомы, начиная 
снизу (рис. 8).

В завершение проведите 
пальцами по задней сто-
роне адгезивной поверхно-
сти и аккуратно прижмите 
ее края, окружающие стому.

Система STOMOCUR® Soft.
Перед соединением осно-
вания и мешка убедитесь в 
том, что основание является 
сухим и чистым.
Снимите защитную пленку 
с клеевой поверхности 
мешка (система Soft, рис. 9). 
Для достижения оптималь-
ной адгезии старайтесь не 
прикасаться к адгезивным 
поверхностям.

После опорожнения иле-
остомного мешка откры-
тое дренажное отверстие 
можно очистить мягкой 
одноразовой салфеткой 
(рис. 12). Необходимо очи-
стить дренажное отверстие 
так, чтобы при складывании 
из него не вытекала жид-
кость.

После этого дренажное 
отверстие можно снова 
закрыть, выполняя приве-
денные выше указания.

Основание двухкомпонент-
ной системы рассчитано на 
использование с несколь-
кими мешками. Перед ути-
лизацией мешка убедитесь 
в том, что в нем нет содер-
жимого. 
При замене илеостомного 
мешка основание должно 
остаться на месте. Потя-
ните за расположенный на 
стопорном кольце специ-
альный язычок, чтобы отде-
лить мешок от основания 
(рис. 13). 
Для более легкого снятия 
основания можно надавить 
на кожу вокруг стомы.

A. Отделите и отогните 
верхние углы (отмечены 
цифрой «1») бокового слоя 
защитной бумаги.
B. Снимите слой защитной 
бумаги с надписью (отмечен 
цифрой «2»).
 

 Обязательно удалите 
бумагу с защитного кольца 
для кожи.

C. Возьмитесь за боковые 
полоски и удерживайте 
адгезивную поверхность 
под небольшим углом к 
поверхности тела. Начиная 
с нижней части, аккуратно 
прижмите адгезивную 
поверхность к коже.

D. Затем полностью снимите 
слой защитной бумаги с 
боковых полосок.

E. После этого удалите 
защитную бумагу с задней 
стороны пластыря.

Совет. Следите: за тем, 
чтобы при наложении 
адгезивных поверхностей 
не образовались складки! 
Удаление и повторное нало-
жение невозможны.

Для гигиеничного и безопас-
ного опорожнения содер-
жимое мешка необходимо 
утилизировать в унитаз. 
Извлеките закрытое дренаж-
ное отверстие из-под флизе-
линового мешка.
Внимание! При извлечении 
следите за тем, чтобы слу-
чайно не взяться за язычок. 
Это может привести к откры-
ванию застежки. Откройте 
застежку, аккуратно развер-
ните дренажное отверстие и 
прижмите пластиковые эле-
менты друг к другу. 
Содержимое мешка выльется 
из дренажного отверстия 
(рис. 11).

Различие между систе-
мами Soft и Clic. 
В системе Soft основание 
и мешок соединены между 
собой клеевым крепле-
нием. 
Начиная снизу, приклейте 
мешок к фиксирующему 
кольцу основания (рис. 
10a). Следите за тем, чтобы 
язычки находились друг на 
друге. Слегка прижмите 
мешок к основанию.
В системе Clic основание 
соединяется с мешком 
путем сжимания обоих 
стопорных колец (рис. 10b). 
Во  избежание сдавлива-

ния стомы можно взяться 
за основание сзади. При 
вставке мешка в основание 
вы должны услышать харак-
терный звук.

•	Илеостомный мешок двухкомпонентной системы предназначен для 
одноразового применения; последующее использование этого одно-
разового изделия может быть опасным для пользователя.

•	Используйте медицинскую систему STOMOCUR®, описанную в этой 
инструкции по эксплуатации, только в соответствии с указанной 
целью применения (см. «Назначение»).

•	Двухкомпонентный комплект для илеостомии нельзя выбрасывать в 
унитаз. Утилизация осущестляется вместе с бытовым мусором.

•	Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с примене-
нием изделия, обратитесь к своему врачу или к терапевту-специ-
алисту по стомам.

•	В случае тяжелых травм (происшествий), связанных с применением 
этого медицинского изделия, обратитесь к местному дилеру или про-
изводителю, а также в ком-петентный местный орган власти.

 Условия хранения 
•	Изделие должно храниться в горизонтальном положении в предус-

мотренной для него картонной коробке.
•	Храните в прохладном, сухом и защищенном от света месте.

До и после каждого применения тщательно мойте 
руки.

Если отверстие мешка слишком большое, контактная 
поверхность не покроет кожу полностью. Длительный 
контакт со стомальными выделениями может вызвать 
раздражение и воспаление кожи. Поэтому перед 
использованием вы должны точно установить диаметр 
стомы (рис. 0). Наши изделия также доступны с пред-
варительно вырезанными отверстиями.

Совет. Для более надежного прилегания адгезивной 
поверхности воспользуйтесь фиксирующими поло-
сками STOMOCUR®.

Для компенсации неровностей и профилактики про-
блем с кожей можно использовать защитную пасту 
STOMOCUR® или защитные кольца для кожи.

Tvådels ileostomibandage
Ändamål: Ileostomipåsar är koncipierade för människor 
med en konstgjord öppning för att tömma tarminnehållet. 
Ileostomipåsar används för absorption av företrädesvis 
tunnflytande utsöndringar och är avsedda för engångsbruk. 
Påsens innehåll kan tömmas via en avtappningskran. Vid två-
dels ileostomibandage byts påsen ut regelbundet. Basplattan 
kan stanna kvar på huden en längre tid.

Läs bruksanvisningen noga eftersom den innehåller 
viktig information om dina STOMOCUR®-produkters 
användning.

Skär till hudskyddsplattans 
öppning med hjälp av en sax 
så att den motsvarar storleken 
på din stomi (illustration 1).

Beakta därvid markeringen 
som visar det område på hud-
skyddsplattan som maximalt 
kan klippas upp.

 Ta inte bort folien för 
urklippning före tillskärning.

Stäng stomipåsens avtapp-
ningskran innan du sätter fast 
den.

För detta ändamål, vik avtapp-
ningskranen i riktning mot 
kardborrebandet med hjälp 
av plastelementen (illustra-
tion 2).

Pressa därefter kardborr-
bandets båda delar noga på 
varandra (illustration 3).

Genom att vika den låsta 
avtappningskranen ytterligare 
kan denna stickas in bakom 
non-woven-påsen (illustra-
tion 4).

STOMOCUR® ileostomipåsar 
är utrustade med ett filter. 
Genom detta filtreras gaser 
som sedan kan strömma ut.

Tips: De medföljande fil-
teretiketterna används för 
att skydda filtret mot fukt 
(duscha, bada etc.) och garan-
terar på detta sätt funktions-
dugligheten.

Borttagning av hår (vid 
behov): Täck över stomin med 
en kompress/engångsduk. För 
att undvika personskador ska 
du utföra rörelserna vid rak-
ningen försiktigt, bort från 
stomin (illustration 5).

Rengör huden kring stomin 
med vatten och en engångs-
duk (rörelser i riktning mot 
stomin – illustration 6) och 
badda området tills det är 
torrt.

Använd därvid inga produk-
ter som har en fuktgivande 
effekt, eftersom de kan för-
sämra hudskyddets vidhäft-
ningsförmåga.

Tips: Vid fuktig respek-
tive vätskande hud kan du 
använda STOMOCUR® hud-
puder. Det binder fukt.

För att stödja hudskyddets 
vidhäftning ska detta värmas 
upp till kroppstemperatur.
Ta därefter bort hudskydds-
plattans skärmarkeringar 
(illustration 7). 
För att säkerställa vidhäft-
ningen ska du undvika att 
vidröra vidhäftningsytorna.
Placera hudskyddsplattans 
utskärning på underkanten 
av din stomi. Klistra den 
försiktigt på huden kring din 
stomi, börja därvid nedifrån 
(illustration 8).

Använd slutligen dina fingrar 
för att släta ut baksidan på 
den vidhäftande ytan och 
tryck fast denna försiktigt runt 
din stomi.

STOMOCUR® soft-system:
Innan du sammanför basplat-
tan och påsen måste du se till 
att basplattan är torr och ren.
Ta bort skyddsfilmen från 
påsens häfta (soft-system, 
illustration 9). För att säker-
ställa vidhäftningen ska du 
undvika att vidröra vidhäft-
ningsytorna.

Efter tömning av ileosto-
mipåsen kan den öppnade 
avtappningskranen rengöras 
med en mjuk engångsduk 
(illustration 12). Avtappnings-
kranen bör därvid rengöras 
så att det inte är möjligt att 
några utsöndringar rinner ut 
genom avtappningskranen vid 
ihopvikning.

Därefter kan avtappnings-
kranen åter låsas precis som 
beskrivits ovan.

Basplattan på det tvådelade 
försörjningssystemet har 
utformats för flera påsbyten. 
Innan påsen tas bort måste 
du förvissa dig om att påsens 
innehåll har tömts. 
Vid byte av ileostomipåsen 
måste man hålla fast bas- 
plattan. Dra i den för detta 
ändamål avsedda fliken på 
snäppringen för att skilja 
påsen från plattan (illustra-
tion 13). 
För att lättare kunna ta bort 
basplattan kan man trycka in 
huden kring stomin lätt.

A: Lossa de övre hörnen 
(märkta med 1) på nämnda 
släppapper som sitter på sidan 
och vik dem.
B: Dra nu av detta släppapper 
med påtryckt text (märkt 
med 2).
 

 Glöm inte att ta bort huds-
kyddsringens släppapper.

C: Ta tag i sidoremsorna och 
håll den vidhäftande ytan lätt 
vinklad mot kroppen. Börja 
med den undre delen och 
tryck fast den vidhäftande 
ytan omsorgsfullt på huden.

D: Därefter drar du av nämnda 
släppapper från sidorem-
sorna.

E: Slutligen avlägsnar du det 
släppapper som finns på 
plåstrets baksida.

Upplysning: OBS! Se till att 
inga veck bildas när du klistrar 
fast de vidhäftande ytorna! 
Det är inte möjligt att ta bort 
och klistra på en andra gång.

Om påsens innehåll töms 
i toaletten garanteras en 
hygienisk och säker tömning. 
Ta fram den stängda avtapp-
ningskranen bakom non-wo-
ven-påsen. Se till att du inte 
oavsiktligt håller fast fliken 
när du tar fram den. Detta 
kan leda till att låset öppnas. 
Öppna låset och veckla upp 
avtappningskranen försiktigt 
och tryck ihop plastelemen-
ten. 
Påsens innehåll rinner ut 
genom avtappningskranen 
(illustration 11).

Skillnad soft-system/​
clic-system: 
Vid soft-systemet samman-
förs basplattan och påsen 
genom vidhäftningen. 
Börja nedifrån och klistra 
påsen på basplattans fixe-
ringsring (illustration 10a). 
Se till att flikarna ligger över 
varandra. Pressa påsen lätt 
mot basplattan.
Vid clic-systemet sker sam-
manföringen av basplattan 
och påsen genom att man 
trycker in de båda snäpp-
ringarna i varandra (illustra-

tion 10b). Det är möjligt att ta 
bakom basplattan så att man 
slipper utöva tryck på stomin. 
Det bör höras när påsen hakas 
fast i basplattan.

•	Ileostomipåsen i detta tvådelade system är avsedd för engångsbruk. 
En ytterligare användning av denna engångsprodukt kan innebära en 
potentiell risk för användaren.

•	Använd endast STOMOCUR®-försörjningssystemet som anges i denna 
bruksanvisning för angivet ändamål (se avsedd användning).

•	Tvådels ileostomibandage får inte kastas i toalettstolen. Kasta dessa i 
hushållsavfallet.

•	Kontakta din specialist eller stomiterapeut om du har frågor eller pro-
blem med användningen.

•	I händelse av allvarliga personskador (incidenter) i samband med använd-
ningen av denna medicinprodukt, kontakta din lokala återförsäljare eller 
tillverkaren samt tillgänglig lokal myndighet.

 Lagringsvillkor 
•	Förvara produkten horisontellt i den avsedda ytterförpackningen.
•	Lagras svalt, torrt och skyddad mot ljus.

Tvätta dina händer noga före och efter varje användning.

Om hjälpmedlets hålöppning är för stor täcks inte huden 
i tillräcklig omfattning. Längre kontakt med stomiutsönd-
ringar kan förekomma och därmed föreligger risk för hudir-
ritationer och inflammationer. Bestäm därför diametern på 
din stomi före användningen (illustration 0). Våra produk-
ter finns även med förstansade hålstorlekar.

Tips: För att få ytterligare vidhäftande ytor ska du använda 
STOMOCUR® fixeringsremsor.

För att kompensera ojämnheter och undvika hudproblem 
kan du använda STOMOCUR® barriärkräm eller hud-
skyddsringar.

Двокомпонентний комплект для 
ілеостомії
Призначення. Мішки для ілеостомії призначені для 
людей зі штучним заднім проходом. Мішки для ілеосто-
мії використовуються для приймання переважно рідких 
виділень і призначені для одноразового використання. 
Вони є спорожнюваними, тобто вміст мішка можна випу-
стити через зливний отвір. У двокомпонентних комплек-
тах для ілеостомії мішок необхідно регулярно міняти, 
а опорна пластина може залишатися прикріпленою до 
шкіри протягом тривалого часу.

Уважно прочитайте інструкцію з використання, 
оскільки вона містить важливу інформацію щодо 
використання продукції STOMOCUR®.

Ножицями виріжте отвір у 
пластині для захисту шкіри 
відповідно до розміру 
стоми (мал. 1).

Зверніть увагу на макси-
мальну придатну для вирі-
зання область на пластині 
для захисту шкіри.

 Не знімайте плівку для 
вирізання перед розрізан-
ням.

Перед прикріпленням 
закрийте зливний отвір 
мішка для ілеостомії.

Для цього згорніть зливний 
кінець у напрямку липучки 
за допомогою пластикових 
елементів (мал. 2).

Після цього обережно стис-
ніть дві частини липучки та 
з’єднайте їх (мал. 3).

Згорнувши закритий злив-
ний кінець ще раз, його 
можна сховати під флісом 
(мал. 4).

Мішки для ілеостомі ї 
STOMOCUR® оснащено 
фільтром, що  фільтрує та 
випускає гази.

Порада. Клейкі плівки для 
фільтра, що  входять до 
комплекту поставки, захи-
щають його від вологи (під 
час душу, купання тощо), 
таким чином забезпечуючи 
його функціональність.

Видалення волосся (за 
потреби). Накрийте стому 
компресом/одноразовим 
рушником. Щоб уникнути 
травм, обережно голіть 
шкіру, переміщуючи бритву 
від стоми назовні (мал. 5).

Очистьте шкіру навколо 
стоми водою й одноразо-
вим рушником (рухайтеся в 
напрямку до стоми — мал. 6) і 
витріть цю область насухо.

Не використовуйте продукти 
зі зволожувальною дією, 
оскільки вони можуть зни-
зити адгезію пластини для 
захисту шкіри.

Порада. Для вологої чи 
швидко зволожуваної шкіри 
можна використовувати 
порошок для захисту шкіри 
STOMOCUR®. Він поглинає 
вологу.

Щоб збільшити адгезію 
пластини для захисту шкіри, 
нагрійте її до температури 
тіла.
Після цього зніміть шаблон 
для вирізання отвору в 
пластині для захисту шкіри 
(мал. 7). 
Щоб забезпечити гарну 
адгезію, не торкайтеся клей-
ких поверхонь.
Помістіть виріз пластини 
для захисту шкіри на нижній 
край стоми. Обережно при-
клейте її на шкіру навколо 
стоми, починаючи знизу 
(мал. 8).

На завершення проведіть 
пальцями по тильній сто-
роні клейкої поверхні й 
обережно притисніть її до 
стоми по всьому периметру.

Система STOMOCUR® Soft.
Перш ніж з’єднувати опорну 
пластину з мішком, переко-
найтеся в тому, що опорна 
пластина є сухою та чистою.
Зніміть захисну плівку із 
клейкої поверхні мішка 
(система Soft, мал. 9). Щоб 
забезпечити гарну адге-
зію, не торкайтеся клейких 
поверхонь.

Після випорожнення мішка 
для ілеостомії відкритий 
зливний кінець можна очи-
стити м’яким одноразовим 
рушником (мал. 12). Зливний 
кінець необхідно очистити 
настільки, щоб після його 
згортання з нього не вихо-
дили жодні виділення.

Потім зливний кінець можна 
знову закрити, як  це було 
описано вище.

Опорну пластину двоком-
понентної системи при-
значено для багаторазової 
заміни мішка. Перш ніж вий-
мати мішок, обов’язково 
спорожніть його. 
Під час заміни мішка для 
ілеостомії міцно тримайте 
опорну пластину. Щоб 
від’єднати мішок від плас-
тини, потягніть за відповід-
ний язичок на кріпильному 
кільці (мал. 13). 
Для легшого зняття опорної 
пластини можна обережно 
притискати шкіру навколо 
стоми.

A. Від’єднайте верхні кути 
(позначені цифрою «1») бо-
кового паперового покриття 
та надламайте їх.
B. Зніміть паперове покриття 
з написами (позначено циф-
рою «2»).
 

 Обов’язково видаліть 
захисний папір із кільця для 
захисту шкіри.

C. Візьміться за бокові кром-
ки та тримайте поверхню 
зчеплення під невеликим 
кутом до тіла. Обережно 
притискайте поверхню зче-
плення до шкіри, починаючи 
знизу.

D. Повністю зніміть папе-
рове покриття з бокових 
кромок.

E. Потім зніміть паперове 
покриття зі зворотної сто-
рони пластиру.

Примітка. Слідкуйте за тим, 
щоб під час приклеювання 
на шкірі не формувалися 
зморшки! Повторно зняти 
та приклеїти мішок немож-
ливо.

Гігієнічне та безпечне спо-
рожнення здійснюється 
шляхом виливання вмісту 
мішка в унітаз. 
Вийміть закритий зливний 
кінець з-під флісового еле-
мента. Слідкуйте за тим, 
щоб випадково не взятися 
за язичок, коли ви виймаєте 
зливний кінець. Це  може 
призвести до його відкри-
вання. Відкрийте замок, 
обережно розгорніть злив-
ний кінець і стисніть пласти-
кові елементи. 
Вміст мішка витікає зі злив-
ного кінця (мал. 11).

Різниця між системами 
Soft і Clic. 
У системі Soft опорна плас-
тина та мішок з’єднуються 
за допомогою склеювання. 
Починаючи знизу, при-
клейте мішок до крі-
пильного кільця опорної 
пластини (мал. 10а). Слід-
куйте за тим, щоб язички 
знаходилися один над 
одним. Обережно при-
тисніть мішок до опорної 
пластини.
У системі Clic опорна плас-
тина та мішок з’єднуються за 
допомогою защіпання двох 
стопорних кілець (мал. 10b). 

Ви  можете братися паль-
цями під опорну пластину, 
щоб не тиснути на стому. 
Ви маєте почути защіпання 
мішка в кріпленнях опорної 
пластини.

•	Мішок для ілеостомії двокомпонентної системи призначено для 
одноразового використання, повторне використання цього одно-
разового продукту може становити загрозу для користувача.

•	Використовуйте вказану в цій інструкції з використання систему 
STOMOCUR® лише за призначенням (див. розділ «Призначення»).

•	Заборонено викидати двокомпонентні системи для ілеостомії в 
унітаз. Утилізуйте їх разом із побутовими відходами.

•	Якщо у вас є питання або проблеми із застосуванням, зверніться до 
вашого лікаря або стоматерапевта

•	У разі отримання серйозних травм (важких випадків), пов’язаних із 
використанням цього медичного продукту, зверніться до місцевого 
дилера чи до виробника, а також в уповноважений місцевий орган 
влади.

 Умови зберігання 
•	Зберігайте виріб у горизонтальному положенні в передбаченій для 

нього коробці.
•	Зберігайте в прохолодному, сухому та захищеному від світла місці.

Ретельно мийте руки перед кожним використанням 
і після нього.

Якщо отвір комплекту, що прикріплюється до шкіри, 
є занадто великим, він не покриває шкіру повністю. 
Тривалий контакт зі стомальними виділеннями може 
спричинити подразнення шкіри та запалення. Тому 
перед використанням визначте діаметр стоми (рис. 0). 
Наші продукти також доступні з готовими вирізаними 
отворами.

Порада. В якості додаткової поверхні для приклею-
вання можна використовувати кріпильні смужки 
STOMOCUR®.

Щоб вирівняти нерівності та уникнути проблем зі шкі-
рою, можна використовувати пасти для захисту шкіри 
STOMOCUR® або захисні кільця для шкіри.

两件式结肠造口护理产品
用途规定： 回肠造口袋是为使用肠道人工造口的人群
而设计的。回肠造口袋主要用于接取稀薄的排泄物，
且为一次性使用。它可以剥离，也就是说，袋子的 
内容物可通过排出口排空。两件式回肠造口袋定期更
换袋子，底盘可长期留存在皮肤上。

请 仔 细 阅 读 使 用 说 明书， 其中 包 含 有 关 如 何 

使 用 STOMOCUR® 产品的重要信息。

根据造口尺寸用剪刀剪出
保护皮肤的贴孔眼（图 1）。

在此注意标明皮肤保护贴
的最大可切割度。

 剪切前请勿撕掉剪切指
示膜。

在安装前闭合回肠造口袋
的排出口。

为 此 须 借 助 塑 料 元 件 沿 
粘合封口方向折叠排出口

（图 2）。

然后，仔细地将两个粘合
部分压在一起（图 3）。

继续折叠闭合的排出口，
可 将 其 藏 在 无 纺 布 袋 的 
后面（图 4）。

STOMOCUR® 回 肠 造 口 袋
配有过滤器，用于过滤并
排出气体。

小 贴 士： 附 带 的 过 滤 器 
贴纸用于对过滤器进行防
潮（淋浴、盆浴等）以确
保功能正常。

如需剃毛发：用一块敷巾或
一次性布巾盖住造口。为避
免受伤，请小心将剃须刀移
向远离造口的方向 ( 图 5)。

用水和一次性布巾清洗造
口周围的皮肤（动作朝向
造口方向 — 图 6），然后
轻轻擦干该部位。
请勿使用任何保湿产品，
因为它会阻碍皮肤保护贴
的粘合。

小贴士：如果皮肤潮湿或
渗出，可使用 STOMOCUR® 
护肤粉。它会吸收潮气。

为 了 帮 助 皮 肤 保 护 贴 粘
合，请将它加热到体温。
然后去除皮肤保护板的切
割辅助工具（图 7）。 
为确保粘合，请避免接触
粘合面。
放置皮肤保护板的缺口至
造口的底缘上。自下开始
小心地粘贴至造口周围的
皮肤上（图 8）。

随后将手指移动通过粘合
区的背面，并小心按压造
口周围。

STOMOCUR® Soft-System：

组 合 底 盘 和 袋 子 之 前， 
确保底盘干燥洁净。
随 后 将 覆 盖 膜 从 袋 子 的 
粘性区取下（Soft-System，
图 9）。 为 确 保 粘 合， 请 
避免接触粘合面。

排空回肠造口袋后，可用
柔 软 的 一 次 性 布 巾 清 洁
打 开 的 排 出 口（ 图 12）。
清洁排出口应确保折叠时
不 会 有 排 泄 物 从 排 出 口
溢出。

然后，可以按上文描述的
方法将排出口再次闭合。

两件式造口底盘是为多次
更换造口袋而设计。移除
袋子前，确保已清空袋子
收集物。
更 换 回 肠 口 袋 时 须 固 定 
底盘。拉动锁环上指定的
夹 条 将 袋 子 与 底 盘 分 离

（图 13）。 
要想更容易地去除底盘，
可按压造口附近的皮肤。

A： 将 侧 边 背 纸 的 上 角
（标为 1）剥离一部分，并

且翻折下来。
B： 剥 离 带 字 的 背 纸

（标为 2）。
 

 请务必撕掉防漏贴环的
覆盖纸。

C：手持粘合面侧边纸膜，
与 身 体 保 持 稍 倾 斜 的 角
度，自下小心按压粘合面
至皮肤。

D：随后完全剥离侧边的
背纸。

E：随后取下创可贴背面
的背纸。

提示：确保粘贴粘合面时
不得存在褶皱！不可再次
撕开及粘贴。

在 卫 生 间 处 理 袋 子 收 集
物，以便安全卫生地排空。 
从造口袋织物后面拉出闭
合的排出口。请注意小心
取出，不要误抓到夹条，
否则会导致封口打开。打
开封口，小心地展开排出
口，并挤压塑料元件。袋
子 收 集 物 从 排 出 口 流 出

（图 11）。

Soft-System/Clic-System 
的区别： 
Soft-System 可通过粘合将
底盘和袋子组合在一起。 
自下开始将袋子粘在底盘
的 固 定 环 上（ 图 10a）。 
注意：夹条上下重叠。轻
压袋子至底盘。
Clic-System 通 过 把 两 个
锁 紧 环 插 到 一 起 从 而 将

底 盘 和 袋 子 组 合 到 一 起
（图 10b）。

底 盘 可 背 面 接 合， 由 此 
无需对造口施加压力。应
能 听 到 袋 子 搭 上 底 盘 的 
声音。

•	两件式系统的回肠袋为一次性使用，二次使用
本一次性产品可能对使用者造成潜在风险。

•	请按照说明书中所述的预期用途使用 
STOMOCUR® 护理产品（参见预期用途）。

•	两件式回肠造口袋不得丢弃在卫生间。请作为
生活垃圾丢弃处理。

•	如有疑问或使用问题，请咨询您的专业医生或
造口治疗师。

•	如果发生与使用本医疗产品有关的严重伤害（事
故），请与您当地的经销商或制造商以及当地的
主管部门 联系。

 存储条件 
•	请将本产品水平存放于指定的外箱内。
•	存放在阴凉干燥处，避免阳光照射。

每次使用前和使用后都请仔细洗手。

若造口袋开孔过大，将不能完全覆盖皮肤。这可能
导致长时间接触造口排泄物，造成刺激皮肤和炎症。
因此，请在使用前确定造口的直径（图 0）。我们的
产品也备有预开孔尺寸。
小贴士：对于额外的粘合面，请使用 STOMOCUR® 
图片  弹力胶贴。

为 减 轻 皮 肤 粗 糙 并 避 免 皮 肤 问 题， 您 可 使 用 
STOMOCUR® 护肤膏或皮肤保护环。

Tweedelig ileostomiesysteem
Beoogd gebruik: Ileostomiezakken zijn bedoeld voor 
mensen met een kunstmatige uitgang van de darm. Ileosto-
miezakken dienen om bij voorkeur dunne ontlasting op te 
vangen en zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Ze kunnen 
worden geleegd, d.w.z. de inhoud van de zak kan worden 
afgevoerd via een aflaatplug. Bij het tweedelige ileostomie-
systeem wordt de zak regelmatig vervangen, de basisplaat 
kan gedurende langere tijd op de huid blijven.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, aangezien 
deze belangrijke informatie over het gebruik van uw 
STOMOCUR®-producten bevat.

Knip de opening van de huid-
bescherming uit overeenkom-
stig de grootte van uw stoma 
met behulp van een schaar 
(afb. 1).

Let daarbij op de aangegeven 
maximale uitsnijbaarheid van 
de huidbeschermingsplaat.

 Verwijder de folie niet 
voordat de opening op maat 
is geknipt.

Sluit de aflaatplug van de ileo-
stomiezak alvorens deze aan 
te brengen.

Vouw daarvoor de aflaatplug 
met behulp van de kunststof- 
elementen in de richting van 
de klittenbandsluiting (afb. 2).

Druk beide delen van het 
klittenband vervolgens zorg-
vuldig op elkaar (afb. 3).

Door de gesloten aflaatplug 
nog een keer te vouwen, kan 
deze achter het vlies van de 
zak worden gestoken (afb. 4).

I l eos tomiezakken van 
STOMOCUR® zijn voorzien van 
een filter waardoor gassen 
worden gefilterd en kunnen 
ontsnappen.

Tip: De meegeleverde filter-
afdekkingen dienen om het 
filter te beschermen tegen 
vocht (bijv. bij het nemen van 
een douche of bad, enz.) en 
waarborgen op die manier de 
functionaliteit van het filter.

Verwijderen van haar (indien 
nodig): Dek de stoma af met 
een kompres / wegwerpdoek. 
Om  letsel te voorkomen, 
voert u de scheerbewegingen 
zorgvuldig uit van de stoma 
weg (afb. 5).

Reinig de huid rondom de 
stoma met water en een weg-
werpdoek, (beweging naar de 
stoma toe – afb. 6) en dep de 
zone droog.

Gebruik hierbij geen produc-
ten die een hydraterende wer-
king hebben, omdat deze de 
hechting van de huidbescher-
ming kunnen verminderen.

Tip: Bij een vochtige of 
natte huid kunt u huidbe-
schermingspoeder van 
STOMOCUR® gebruiken. Het 
bindt vocht.

Om de hechting van de 
huidbescherming te onder-
steunen, verwarmt u deze op 
lichaamstemperatuur.
Verwijder daarna de snijhulp 
van de huidbeschermings-
plaat (afb. 7). 
Om de hechting te garande-
ren, vermijdt u aanraking van 
de hechtvlakken.
Leg het gat van de huidbe-
schermingsplaat tegen de 
onderzijde van uw stoma. 
Kleef deze nu voorzichtig, van 
onder beginnend, op de huid 
rondom uw stoma (afb. 8).

Beweeg afsluitend met uw 
vingers over de achterzijde 
van het hechtvlak en druk 
voorzichtig aan rondom uw 
stoma.

STOMOCUR® Soft-systeem:
Alvorens de basisplaat en de 
zak aan elkaar vast te maken, 
dient u erop te letten dat de 
basisplaat droog en schoon is.
Verwijder de afdekfolie van 
het hechtvlak van de zak 
(Soft-systeem, afb. 9). Om de 
hechting te garanderen, 
vermijdt u aanraking van de 
hechtvlakken.

Na het legen van de ileosto-
miezak kan de geopende 
aflaatplug worden gereinigd 
met een zachte wegwerp-
doek (afb. 12). De aflaatplug 
moet daarbij zo ver worden 
gereinigd dat er bij het samen-
vouwen geen ontlasting uit de 
aflaatplug komt.

Vervolgens kan de aflaatplug, 
zoals beschreven, opnieuw 
worden gesloten.

De basisplaat van het tweede-
lige systeem is bedoeld voor 
meerdere zakken die worden 
vervangen. Alvorens de zak te 
verwijderen, dient u erop te 
letten dat u de inhoud van de 
zak hebt geleegd. Bij het ver-
vangen van de ileostomiezak 
moet de basisplaat worden 
vastgehouden. Trek aan de 
daarvoor voorziene lus aan 
de klikring om de zak van de 
plaat te verwijderen (afb. 13). 
Om de basisplaat gemakke-
lijker te verwijderen, kan de 
huid rondom de stoma wor-
den aangedrukt.

A: Maak de bovenhoeken (met 
1 gemarkeerd) los van het zij-
delingse afdekpapier en knik 
deze om.
B: Trek alleen het bedrukte 
afdekpapier af (met 2 gemar-
keerd).
 

 Zorg ervoor dat u het 
afdekpapier van de huidbe-
schermingsring verwijdert.

C: Neem de zijflappen vast en 
houd het hechtvlak lichtjes 
weggedraaid van het lichaam. 
Druk, beginnend met het 
onderste deel, het hechtvlak 
zorgvuldig aan op de huid.

D: Trek daarna het afdekpa-
pier volledig van de zijflappen.

E: Verwijder ten slotte het 
afdekpapier op de achterzijde 
van de pleister.

Opmerking: Zorg ervoor dat 
er geen vouwen ontstaan 
bij het vastkleven van de 
hechtvlakken! Nogmaals ver-
wijderen en vastkleven is niet 
mogelijk.

De zak kan hygiënisch en vei-
lig worden geleegd door de 
inhoud in het toilet te gieten. 
Haal de gesloten aflaatplug 
achter het vlies van de zak 
vandaan. Let op dat u de lus 
hierbij niet per ongeluk vast-
houdt. Dit kan leiden tot het 
openen van de sluiting. Open 
de sluiting, vouw de aflaatplug 
voorzichtig open en druk de 
kunststofelementen samen. 
De inhoud van de zak stroomt 
uit de aflaatplug (afb. 11).

Verschil Soft-systeem/Clic-
systeem: 
Bij het Soft-systeem wor-
den de basisplaat en de zak 
met een kleefverbinding aan 
elkaar vastgemaakt. 
Kleef, van onder beginnend, 
de zak op de bevestigingsring 
van de basisplaat (afb. 10a). 
Zorg dat de lussen op elkaar 
liggen. Druk de zak lichtjes 
tegen de basisplaat.
Bij het Clic-systeem worden 
de basisplaat en de zak aan 
elkaar vastgemaakt door de 
beide klikringen in elkaar vast 
te klikken (afb. 10b).

De basisplaat kan langs achter 
worden vastgenomen, zodat 
er geen druk moet worden 
uitgeoefend op de stoma. Het 
vastklikken van de zak in de 
basisplaat moet te horen zijn.

•	De ileostomiezak van het tweedelige systeem is bedoeld voor eenmalig 
gebruik, een andere toepassing van dit wegwerpproduct kan een poten-
tieel risico voor de gebruiker vormen.

•	Gebruik het in deze gebruiksaanwijzing beschreven STOMOCUR®-sys-
teem alleen voor het vermelde gebruiksdoel (zie Beoogd gebruik).

•	Het tweedelige ileostomiesysteem mag niet worden afgevoerd in de wc. 
Voer het af bij het huisvuil.

•	Bij vragen of gebruiksproblemen neemt u contact op met uw specialist 
of uw stomatherapeut/e.

•	Bij ernstig letsel (gebeurtenis) in verband met het gebruik van dit medisch 
hulpmiddel, dient u contact op te nemen met uw lokale handelaar of de 
fabrikant, evenals met uw betreffende overheidsinstantie.

 Bewaaromstandigheden 
•	Bewaar het product horizontaal in de voorziene verpakking.
•	Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren.

Was uw handen zorgvuldig telkens voor en na het 
aanbrengen.

Bij een te grote opening in het systeem wordt de huid niet 
voldoende bedekt. Er kan langdurig contact ontstaan met 
ontlasting uit de stoma met huidirritaties en ontstekingen 
tot gevolg. Ga daarom voor het aanbrengen na welke 
diameter uw stoma heeft (afb. 0). Onze producten zijn ook 
verkrijgbaar met voorgestanste gatformaten.

Tip: Om extra hechtvlak te verkrijgen, gebruikt u bevesti-
gingsstrips van STOMOCUR®.

Om oneffenheden te egaliseren en huidproblemen te 
voorkomen, kunt u beschermende huidpasta of huidbe-
schermingsringen van STOMOCUR® gebruiken.

•	 ن للاستخدام لمرة واحدة،  ن من جزئ�ي ي للنظام المُكوَّ
ص كيسُ الفغر اللفائ�ف يُخصَّ

ص للاستخدام لمرة واحدة عدة مرات  ل استخدامُ هذا المنتج المُخصَّ
ِّ
وقد يُشك

خطرًا محتملًا على المستخدم.
•	 ي تعليمات الاستخدام 

 ج�استخدام نظام الرعاية ®STOMOCUR الموصوف �ف يُر
ن الغرض من الاستخدام(. د )انظر تعي�ي هذه فقط للغرض المُحدَّ

•	 ي 
ن �ف نة من جزئ�ي ي المُكوَّ

ص من وسيلة العناية بالفغر اللفائ�ف
ُّ
يجب عدم التخل

لية. ز ص منها مع النفايات الم�ن
ُّ
 ج�التخل المرحاض. يُر

•	 ي حالة 
ه إلى طبيبك المتخصص أو إلى مُعالج الفغر المختص بك �ف  ج�التوجُّ يُر

ي الاستخدام.
وجود أسئلة أو مشاكل �ف

•	  ج� ، يُر ي ق باستخدام هذا المنتج الط�ب
َّ
ة )حادث( تتعل ي حالة حدوث إصابة خط�ي

�ف
الاتصال بالموزع المحليي أو الجهة المصنعة، وكذلك بالسلطة المحلية المختصة.

وط التخزين   �ش
•	 صة لذلك. ي العبوة الكرتونية المُخصَّ

 ج�حفظ المنتج أفقيًا �ف يُر
•	 ي مكانٍ باردٍ وجاف وبمنأى عن الضوء.

ن �ف يُخزَّ

ن نة من جزئ�ي ي المُكوَّ
وسيلة العناية بالفغر اللفائ�ف

ي للأشخاص 
مت أكياسُ الفغر اللفائ�ف ن الغرض من الاستخدام: صُمِّ تعي�ي

ي على وجه 
. وتُستخدم أكياس الفغر اللفائ�ف الذين لديهم مخرج أمعاء اصطناعيي

صة للاستخدام لمرة  التفضيل لتجميع الإفرازات الرفيعة السائلة، وهيي مُخصَّ
واحدة. وهيي قابلة للشد إلى الخارج، أي يمكن تفريــــغ محتويات الكيس من 
ي حالة وسيلة العناية بالفغر 

ل الكيس بانتظام �ف خلال فتحة التصريف. ويُبدَّ
ةٍ  ة لف�ت  قاللوحة القاعدية على الب�ش ، ويُمكن أن تب� ن نة من جزئ�ي ي المُكوَّ

اللفائ�ف
زمنية أطول.

ر�ج قراءة تعليمات الاستخدام بعناية، لأنها تحتوي على معلوماتٍ مهمة 
ُ
ت

حول استخدام منتجات ستوموكيور ®STOMOCUR الخاصة بك.

الإرشادات التحذيرية
 القاعدية لنظام 

ُ
مت اللوحة لقد صُمِّ

ن للتبديل  ن من جزئ�ي الرعاية المُكوَّ
د من إفراغ 

َّ
المتكرر للأكياس. تأك

محتويات الكيس قبل إزالته. 
تة  يجب أن تكون اللوحة القاعدية مثبَّ
. شد  ي

عند تغي�ي كيس الفغر اللفائ�ف
اللسانَ الموجود على حلقة القفل 
ص لذلك من أجل فصل  والمُخصَّ
الكيس عن اللوحة )الصورة 13(. 

ة حول الفغرة  يمكن الضغط على الب�ش
لتسهيل إزالة اللوحة القاعدية.

إزالة وسيلة العناية بالفغرة

يمكن تنظيف فتحة التصريف 
المفتوحة بمنديل ناعم مخصص 
للاستخدام لمرة واحدة بعد تفريــــغ 
 )الصورة 12(.  ي

كيس الفغر اللفائ�ف
ويجب تنظيف فتحة التصريف ح�ت 
أقصى نقطة ممكن بحيثُ لا تتسرب 
أيُّ إفرازاتٍ من فتحة التصريف عند 

طيها.

ويمكن، بعد ذلك، إغلاق فتحة 
ح  التصريف مرةً أخرى كما هو موضَّ

بالفعل.

يحدث التفريــــغ الصحيي والآمن عن 
ص من محتويات الكيس 

ُّ
طريق التخل

ي المرحاض. 
�ف

أرجع فتحة التصريف المغلقة خلف 
الكيس. واحرص على عدم الضغط 
على اللسان عن طريق الخطأ عند 

إرجاعه. قد يؤدي ذلك إلى فتح القفل. 
د فتحة التصريف  افتح القفل ومدِّ
بحرص، واضغط على العناصر 

ي اتجاه الأخر. 
البلاستيكية أحدها �ف

يتدفق محتوى الكيس من فتحة 
التصريف )الصورة 11(.

التفريــــغ والتنظيف

ة  صْ فتحة وسيلة حماية الب�ش
ُ
ق

باستخدام المقص وفقًا لحجم الفغرة 
)الصورة 1(.

ي أثناء ذلك إلى قابلية القص 
انتبه �ف

ة بحدٍ أقصى للوحة حماية  ز َّ المُم�ي
ة. الب�ش

 لا تُزِل طبقة حماية القص قبل 
القص.

أحكم غلق فتحة تصريف كيس الفغر 
ي قبل تركيبه.

اللفائ�ف

ي 
اطوِ من أجل ذلك فتحة التصريف �ف

يط القفل باستخدام العناصر  اتجاه �ش
البلاستيكية )الصورة 2(.

اضغط، بعد ذلك، برفق على كلا 
يط اللاصق لضمهما سويًا  ّ ال�ش ي

جز�ئ
)الصورة 3(.

يمكن إخفاء فتحة التصريف محكمة 
الغلق هذه خلف الكيس من خلال 

طيها مرةً أخرى )الصورة 4(.

ي من 
تكون أكياسُ الفغر اللفائ�ف

ح  ، تُرشَّ زةً بفل�ت ®STOMOCUR مجهَّ
من خلاله الغازات ويمكن تصريفها.

نصيحة: تفيد ملصقات الفل�ت المرفقة 
ي حماية الفل�ت من الرطوبة )عند 

�ف
الاستحمام، والاغتسال، وما إلى ذلك( 
َّ الملائم. ي

وتضمن بالتاليي الأداءَ الوظي�ف

إزالة الشعر )عند اللزوم(: غطِّ الفغرةَ 
بضمادة / منديل مُخصص للاستخدام 

لمرة واحدة. وجّه حركات الحلاقة 
ا من الفغرة إلى الخارج 

ً
بعناية انطلاق

ب الإصابات )الصورة 5(. لتجنُّ

ةَ حول الفغرة بالمياه  ف الب�ش نظِّ
ص للاستخدام لمرة  وبمنديلٍ مُخصَّ

واحدة )بالتحرك نحو الفغرة – 
الصورة 6( واترك المنطقة ح�ت تجف.

ي أثناء ذلك أيَّ منتجاتٍ 
لا تستخدم �ف

ٌ مُرطب، لأنها يمكن أن تقلل  لها تأث�ي
ة. من التصاق منتج حماية الب�ش

تك رطبة أو نازة،  نصيحة: إذا كانت ب�ش
ة  يمكنك استخدام بودرة حماية الب�ش

من ®STOMOCUR. فهيي تكبح 
الرطوبة.

اغسل يديك بعناية قبل وبعد كل استخدام.

. يمكن أن  ي
ةُ بالقدر الكا�ف ة للغاية، فلن تُغطَّىَّ الب�ش إذا كانت فتحة الرعاية كب�ي

ي 
يجاتٍ �ف ي ذلك إلى تهُّ لٌ للغاية مع إفرازات الفغرة وقد يؤدِّ يحدث تلامسٌ مُطوَّ

ة والتهابات. ولذلك يجب تحديد قطر الفغرة قبل الاستخدام )الصورة 0(.  الب�ش
وتتوفر منتجاتُنا كذلك بأحجام فتحة مُثقوبة مُسبقًا.

ائط التثبيت من ®STOMOCUR للحصول على سطح  نصيحة: استخدم �ش
. ي
لاصق إضا�ف

ة، يمكنك استخدام  ب مشكلات الب�ش لموازنة المناطق غ�ي المستوية وتجنُّ
.STOMOCUR® ة من ة أو حلقات حماية الب�ش معجون حماية الب�ش

التحض�ي

ة إلى درجة  ة الب�ش ئ منتج حماي
د�فِّ

حرارة الجسم لدعم التصاقه.
ة المساعدة  ل أزل بعد ذلك وسي
ة  ة الب�ش لوحة حماي ي القص ل

�ف
)الصورة 7(. 

ب لمس الأسطح اللاصقة  تجنَّ
لضمان الالتصاق.

ة  ة الب�ش ضع فتحة لوحة حماي
لفغرة  ية ل على الحافة السفل

ة  اية على الب�ش عن لديك. الصقها ب
دءًا من الأسفل  حول الفغرة، ب

)الصورة 8(.

ي الأخ�ي على الجزء 
مرر أصابعك �ف

ي من السطح اللاصق، 
الخل�ف

واضغط برفق حول الفغرة لديك.

:STOMOCUR®  نظام سوفت من
قاعدية جافة  لوحة ال د من أن ال

َّ
أك ت

ة  قاعدي لوحة ال ونظيفة قبل دمج ال
ا. والكيس معً

واقية من  ة ال تغطي أزل طبقة ال
لكيس )نظام  السطح اللاصق ل

ب  سوفت، الصورة 9(. تجنَّ
لمس الأسطح اللاصقة لضمان 

الالتصاق.

ن نظام سوفت/نظام  الفرق ب�ي
كليك: 

 )Soft( ي نظام سوفت
ج �ف دمَ تُ

ا عن  ة والكيس معً قاعدي لوحة ال ال
اللصق.  توصيل ب طريق ال

ثبيت  ت الصق الكيسَ على حلقة ال
دءًا من الجزء  ة ب قاعدي لوحة ال ي ال

�ف
به  ت  )الصورة 10a(. ان السفليي

 أحدُها 
ُ
ة لمراعاة أن تستقر الألسن

فوق الأخر. اضغط على الكيس 
ة. قاعدي لوحة ال ي اتجاه ال

بخفة �ف
ة  قاعدي لوحة ال يحدث دمج ال

 ،)Clic( ي نظام كليك
ا �ف والكيس معً

 ّ ي عن طريق الضغط على كلا حلق�ت
 .)10b القفل إلى الداخل )الصورة
ة  قاعدي لوحة ال يمكن إمساك ال

ن ممارسة  تع�يَّ من الخلف ح�ت لا ت
ضغط على الفغرة. ويجب أن 
ي 
ق الكيس �ف يُسمع صوتُ تعشُّ

ة. قاعدي لوحة ال ال

STOMOCUR® ن – نظام سوفت/نظام كليك من نة من جزئ�ي تركيب وسيلة العناية بالفغرة المُكوَّ

ة  ز َّ ك الزوايا العلوية )المُم�ي
ُ
A: ف

 ، ي بالرقم 1( من ورق التغطية الجان�ب
واثِنها.

B: أزل الآن ورقَ التغطية المُعنَون 
 زبالرقم 2(.  َّ )المُم�ي

د من إزالة ورق التغطية لحلقة 
َّ
 تأك

ة. حماية الب�ش

ائط الجانبية، وأبقِ على  C: أمسك ال�ش
السطح اللاصق مائلًا بزاوية طفيفة 

نحو الجسم. واضغط السطح اللاصق 
ة بدءًا من الجزء  بعناية على الب�ش

. ّ السفليي

D: اخلع بعد ذلك ورقَ التغطية من 
ائط الجانبية بالكامل. ال�ش

E: أزل بعد ذلك ورقَ التغطية الموجود 
يط  على الجهة الخلفية من ال�ش

اللاصق.

د من عدم وجود 
َّ
ملاحظة: تأك

ثنيات عند لصق الأسطح اللاصقة! 
ولا يمكن إزالة المنتج وإعادة لصقه 

مرةً أخرى.

ن  ي مع سطح لاصق من ميكروسك�ي
تعليمات الاستخداماستخدام أكياس الفغر اللفائ�ف 	AR

Bruksanvisning 	 NO

Instrukcja obsługi 	 PL

Instruções de utilização	 PT

Instrucțiuni de utilizare	 RO

Инструкция по эксплуатации	 RU

Bruksanvisning	 SE

Інструкція з застосування	 UK

使用说明书	 ZH

AdvarslerFjerne stomiposenTømming og renholdForberedelser Plassering av den todelte stomiposen – STOMOCUR® Soft-System/Clic-System Bruk av ileostomiposer med Microskin– klebeflate	

Wskazówki ostrzegawczeZdejmowanie worka 
stomijnegoOpróżnianie i czyszczeniePrzygotowanie Zakładanie dwuczęściowego systemu stomijnego – System STOMOCUR® Soft/Clic Używanie worków ileostomijnych z przylepcem Microskin	

AdvertênciasRemoção do dispositivo 
de ostomiaEsvaziamento e limpezaPreparação Aplicação do dispositivo de ostomia de duas peças – Sistema Soft/Clic STOMOCUR® Utilização de sacos de ileostomia com superfície adesiva Microskin	

AtenționăriÎndepărtarea 
sacului stomicGolirea și curățareaPregătire Aplicarea sacului stomic din două componente – STOMOCUR® Soft-System/Clic-System Utilizarea sacilor ileostomici cu suprafață aderentă Microskin	

ПредупрежденияСнятие комплекта 
для стомыОпорожнение и очисткаПодготовка Установка двухкомпонентного комплекта для стомы STOMOCUR® — система Soft/Clic Использование илеостомного мешка с адгезивной поверхностью Microskin

VarningsinformationBorttagning av 
stomihjälpmedletTömning och rengöringFörberedelse Fastsättning av det tvådelade stomihjälpmedlet – STOMOCUR® soft-system/clic-system Användning av ileostomipåsar med Microskin– vidhäftningsyta	

ПопередженняВидалення комплекту 
для стомиСпорожнення й очищенняПідготовка Прикріплення двокомпонентного комплекту для стоми — система STOMOCUR® Soft/Clic Використання мішків для ілеостомії з клейкою поверхнею Microskin

警告提示造口袋的移除排空与清洁准备 两件式造口袋的安装 – STOMOCUR® Soft-System/Clic-System 使用具有 Microskin 粘合面的回肠造口袋�

Gebruiksaanwijzing	 NL WaarschuwingenVerwijderen van het 
stomasysteemLegen en reinigenVoorbereiding Aanbrengen van het tweedelige stomasysteem – STOMOCUR® Soft-systeem/Clic-systeem Gebruik van ileostomiezakken met Microskin- hechtvlak	

22
-0
66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 11 12 13 C D E

10b

A

B


